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MŰSZERKÖLCSÖNZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
DISA gyártmányú műszercsaládunk felhasználási lehetőségei 
jelenségek dinamikus lefolyásának vizsgálatára
II. Alkalmazási példák
Közleményeink 10. szám ában részletesen ismer­
te ttük  a tu la jdonunkat képező és kölcsönözhető 
DISA gyártm ányú m űszercsalád m űszaki jel­
lemzőit. Mind az előző, mind az itt  következő 
ism ertetéssel a m űszercsalád által nyú jto tt mé­
rési lehetőségeket k ívánjuk  részleteiben is meg­
világítani. A bem utatásra  kerülő m érési mód­
szerek többsége a gyakorlatban kipróbált és 
bevált módszer, néhány  további alkalm azás fel­
vetése a m űszaki adatok  birtokában önként k í­
vánkozik.
Az alkalmazási lehetőségek általános m érés- 
technikai szem pontból a következő csoportok­
ba sorolhatók:
1. egy vagy két összefüggő m ennyiség időbeli 
vizsgálata;
2. egyszerre kettő, vagy kétszer ké t m ennyi­
ség egymás függvényekénti vizsgálata;
3. periodikus jelenségek jellemző m ennyisé­
geinek m érése sta tikus kompenzációval.
A m űszercsalád sokoldalú használhatóságát a 
m űszaki gyakorlatban gyakran előforduló kö­
vetkező jelenségek vizsgálatával kapcsolatban 
példázzuk.
1. M elegvízfűtésű hálózatoknál üzemzavarok 
alkalm ával fellépő nyomáslengések vizsgálata.
2. Szivattyúk szállítási egyenlőtlenségének 
vizsgálata.
3. D ugattyús gépek indikátordiagram jának 
felvétele.
4. A nyom ásviszonyok vizsgálata hosszgyalu­
gép hidraulikus főhajtóm űvének irányvá ltá ­
sakor.
5. G épalkatrészek rezgésének vizsgálata.
6. Rezgésmérő hitelesítése statikus kom pen­
zációval.
7. Fóliakikészítő gépek felhordásegyenletessé­
gének vizsgálata.
1. Melegvízfűtésű hálózatoknál üzemzavarok 
alkalmával fellépő nyomáslengések vizsgálata
M elegvízfűtésű távfűtőhálózat, vízvezeték, olaj­
vezeték stb. üzem ében nyom áslengések je len t­
kezhetnek. Az üzem szerűen működő rendsze­
rekben a folyadék, m ozgása közben, mozgási 
energiával rendelkezik. Lökésszerű vezetékel­
zárás, vagy szivattyú-kikapcsolás következté­
ben pl. a mozgó folyadék sebessége h irte len  
csökkenni kezd. A mozgási energia nyom ási 
energiává alakult át. Az így keletkező nyom ás­
hullám  vezetéktöréseket is okozhat.
Különböző, akár m esterségesen lé trehozott 
feltételek  m ellett is m egfigyelhető egy vezeték- 
szakaszon a nyom áshullám  időbeli lefolyása. A 
m űszeres m érés elrendezési vázlatát az 1. ábra 
m utatja . A feladat a szivattyú m egállításakor 
fellépő nyom ásviszonyok regisztrálása az A  és 
B  m érőhelyeken:
a) ha a 2 visszacsapószelep rendeltetésszerűen 
m űködik;
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1. ábra. Melegvízfűtésű hálózatoknál fellépő 
nyomáslengések vizsgálata  
1 szivattyú;  2 visszacsapó szelep;  3 elosztócsonk; 
4 fogyasztói csatlakozás; 5 táguló-tartály; A, B 
nyomásérzékelők; C univerzál indikátor reaktan- 
ciakonverterekkel
2. ábra. Szivattyúk szállítási egyenlőtlenségének 
vizsgálata
1 folyadéktartály;  2 szivattyú;  3 szabályozó sze­
lep; 4 elzáró szelep; A nyomásérzékelő; B mano-  
méter; C univerzál indikátorhoz menő csatla­
kozó kábel
b) ha a 2 visszacsapószelep, pl. eltömődés 
miatt, hibásan vagy egyáltalán nem  működik.
A vizsgálatnál az 1 szivattyút a 6 m otorral 
forgásba hozzák. Az állandósult állapot kiala­
kulása u tán  az üzemelő m űszer regisztráló m ű­
vét (norm ál mozifilmes kamera) bekapcsolják, 
hajtóm otorja azonban ekkor m ég nem indul 
meg. A szivattyú-hajtóm otort ezután kikapcsol­
ják. Ezzel egy időben a szivattyú-m otor kapcso­
ló nyugalm i érintkezőjén keresztül a kam era­
m otor feszültséget kap és megindul.
A szivattyú e p illanattól kezdve hidraulikus 
ellenállásként viselkedik. Előtte a víznyomás 
értéke megnövekszik, u tána pedig csökken. E 
nyom ásváltozásokat az A  és B érzékelők nagy 
sebességgel veszik fel. Jelük  az oszcillátorok, 
kábelek, reaktanciakonverterek és erősítők köz­
vetítésével ju t a katódsugárcső függőleges el­
térítő lem ezpárjaira. A vízszintes eltérítés ki­
kapcsolt állapotban van. Az időbeli vizsgálat a 
kam erában egyenletes sebességgel mozgó film­
mel történik , a nyom áshullám  lengései jól re ­
gisztrálhatók. A film re felvitt kalibráció alap­
ján a jelenség lefolyását szám szerűen is é rté­
kelni lehet.
2. Szivattyúk szállítási egyenlőtlenségének 
vizsgálata
Repülőgépeken alkalm azott h idraulikus tápegy­
ségek szivattyúi által kelte tt nyom ás nem állan­
dó, hanem  egy érték  körül periodikusan, per­
cenként sok ezerszer ingadozik. Az ebből adódó 
lengések anyagkifáradást okozhatnak, ezért eze­
ket a m éretezésnél figyelem be veszik. A lengé­
sek elm aradása esetén a m éretek csökkenthetők, 
a biztonság növekedése m ellett a fajlagos súly 
is csökkenthető. Ez indokolja, hogy a nyom ás­
egyenlőtlenség m értékének lehető legpontosabb 
m érésére törekszenek.
Egy ilyen m érés vázlata látható  a 2. ábrán. 
A 2 szivattyú  elindítása u tán  kell beszabályozni 
a 3 szelepet a k íván t nyom ásértékre. A 4 szelep 
nyito tt állapotában a B m anom éter a nyomás 
átlagértékét, az A  nyom ásérzékelőfej pedig a 
p illanatértéket érzékeli. A kapott jel az oszcil­
látor, kábel, reak tanciakonverter és az Y erő­
sítő ú tján  ju t az Y -irányú e ltérítő  lemezekre. 
A reaktanciakonvertert úgy kell lehangolni, 
hogy a nyom ásingadozás középvonala a képer-
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nyő „0” tengelyébe essék. Ez a lehangolás azt 
jelenti, hogy amikor a nyom ás pillanatértéke az 
átlagértékkel azonos, a reaktanciakonverter ki­
menő jele ,,0” lesz. Am ikor például a m ano- 
m éter által m utato tt nyom ás 100 at, és a nyo­
más pillanatértéke is annyi, akkor a konverter 
„0” jelet ad ki. Elérhető az Y erősítő megfelelő 
beállításával, hogy a 100 at nyom ás + 1  a t meg­
változása esetén az ernyőn a sugár + 1  cm-t 
m ozduljon el.
A m űszer sa já t vízszintes eltérítését általában 
nem használjuk, m ert a viszonylag nagy frek­
venciájú nyomáslengés m egfigyelése a szivaty- 
tyú  fordulatszám ának ingadozása következtében 
előálló frekvenciaváltozás m iatt nem lehetséges. 
Ezért a lengéseket ebben az esetben is folyam a­
tosan mozgó film re kell venni, megfelelő foto- 
feltéttel.
Mérés előtt meg kell határozni az érzékelő 
m em brán sajá t frekvenciáját, pl. üzemkész ál­
lapotú  m űszernél a m em brán megütögetésével. 
Ha a szivattyú nyom áslüktetés-frekvenciája 
sokkal kisebb az önfrekvenciánál és a nyom ás­
vezetőcsatorna rezonanciafrekvenciájánál, a ki­
menő jel a nyom ás m egváltozását híven követi.
Ha a vizsgált jelenségeket kellően nagy se­
bességű film szalagra felvesszük, a nyom áslen­
gés értékeire, és az időbeli változásokra is igen 
részletes felvilágosítást nyerhetünk . így a szi­
vattyú  m űködése során jelentéktelennek látszó, 
de később súlyos zavarokat előidéző h ibákra  is 
lehet következtetni.
3. Dugattyús gépek indikátordiagramjának 
felvétele
A 3. ábrán egy dugattyús kom presszor vizsgá­
latának  elvi elrendezése látható. Az 1 kom p­
resszor 2 főtengelyét villanym otor forgatja. A 
főtengelyre szerelt 3 fogaskerék hajtóm ű á tté ­
tele 1:1; ugyancsak a főtengelyhez kapcsolódik 
rugalm as tengelykapcsolón át az A  dugattyú 
elmozdulás adó. A hengerben lévő nyom ást a B 
nyom ásm érő fej érzékeli. A nyom ással arányos 
je l oszcillátoron, kábelen á t ju t a reaktancia- 
konverterbe, m ajd a jobboldali sugár Y erősítő­
jébe és az Y -irányú eltérítő lemezekre. A du­
ga ttyú  elm ozdulásával arányos jel a reak tan- 
ciakonverterből a jobboldali sugár X  erősítő­
jébe, és onnan az X -irányú e ltérítő  lemezekre 
ju t. A m űszer üzembehelyezése u tá n  a komp­
resszort elindítva, a képernyőn az indikátor­
diagram  jelenik meg.
A m érés term észetesen nem csak kompresszo­
rokon, hanem  m indenféle dugattyús gépen le­
folytatható. Ism eretes, hogy a fe lve tt indikátor­
diagram  — PV diagram  — terü le tének  nagysá­
ga jellem ző a gép vagy a m otor hatásfokára. A 
szakértő a diagram  határoló görbéinek alakjá­
ról, a görbeszakaszok kezdetének és végződésé­
nek helyéről következtet a gép (motor) helyes 
m űködésére, a szelepek helyes beállítottságára. 
A gyújtás, illetve a befecskendezési szöghelyzet 
szám szerű értékének m eghatározása érdekében 
kell alkalm azni a 3. ábrán  látható F je lű  51 C 07 
típusú  szögm arker-adót, amely az á tté te len  át 
a főtengelyhez kapcsolódik.
3. ábra. Indikátordiagram felvétele  
1 dugattyús kompresszor; 2 meghajtó motor;  3 
fogaskerékpár; A dugattyú elmozdulásadó; B 
nyomásérzékelő; C reaktanciakonverter; D X - 
irányú eltérítő erősítő; E képernyő;  F szög- 
marker-adó;  a, c konverter bemenetek;  b, d 
konverter kimenetek; e jobboldali sugár Y -  
erősítő bemenete; f jobboldali sugár X-erősítő  
bemenete; g intenzitásmoduláló erősítő bemenete
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A szögmarker-adó által szolgáltatott jellel a 
lovas markerezése, ill. a fényintenzitás-m odulá­
ciója létrehozható. Az utóbbi használata jelen 
esetben célszerűbb, és azt jelenti, hogy az indi­
kátordiagram  görbéje a főtengely 10 fokonkénti 
elfordulásakor egy rövid szakaszon elsötétedik. 
A görbén ily módon autom atikusan egy szög­
lépték keletkezik, am ellyel a szelepek és a ka­
lapács megfelelően a hely szerin t is beállítha­
tók és ellenőrizhetők.
zékelő a nyom ást, a C pedig az elmozdulást é r­
zékeli. Je le iket a m ár ism ert úton lehet a kép­
ernyőre ju tta tn i. T ekintettel az irányváltás rö­
vid idejére, az időbeli vizsgálatot a sugarak X- 
irányú eltérítése révén lehet végezni. Az elté­
rítést a belső fűrészgenerátor vezérli, am elyet 
a B  végálláskapcsoló az irányváltás pillanatában 
indít. A jelenség lefolyását célszerű állófilm re 
rögzíteni, így a változások finom  részletei is 
könnyen értékelhetők.
4. Nyomásviszonyok vizsgálata hosszgyalugép 
hidraulikus főhajtóművének irányváltásakor
A hosszgyalugép 4. ábrán lá tható  szánrendsze­
re az 1 prizmás ágyon csúszik, és a 3 m unka­
darabot hordozza. A szánrendszert a 4 m unka­
henger állandó sebességgel m ozgatja a 6a és 6b 
végálláskapcsolók között. A végálláskapcsolók 
és az 5 szervoszelep segítségével a mozgás irá ­
nya periodikusan változik. Az 5 szervoszelep 
feladata, hogy a m ozgásiránynak megfelelően 
biztosítsa a tápnyom ást és a közvetítő közeg 
visszafolyását, amikor a szán a végpontok kö­
zött van, a pálya végpontjainál pedig lefékezze 
a szán mozgását és m egváltoztassa annak irá ­
nyát.
Az irányváltoztatás időbeli lefolyása a 4. áb­
rán  látható  vázlat szerint vizsgálható. Az A  é r-
gyalukés
4. ábra. Hidraulikus főhajtómű vizsgálata 
1 hosszgyalugép prizmás ágya; 2 szán; 3 munka­
darab; 4 munkahenger; 5 szervoszelep; 6a, 6b 
végálláskapcsoló; 7 tápnyomás-csatlakozócsonk; 
8 visszafolyó közeg csatlakozócsonk; A nyomás­
érzékelő; B végállás-kapcsoló; C távolságérzé­
kelő; D reaktanciakonverter; E vízszintes e l té­
rítő rendszer; F kamera;  a, c konverter bemenet; 
b, d konverter kimenet; e, í  Y -erősítő bemenet; 
g trigger bemenet
5. Gépalkatrészek rezgésének vizsgálata
(Kísérlet a mozgáskép és az amplitúdó  
gyakoriság függvény meghatározására)
A z  51 D 03 típusú érzékelővel a gépalkatrész 
érintése nélkül, kapacitív úton, lehet a rezgést 
m érni. Az univerzál ind ikáto rral egyidőben két 
helyről lehet állandó film sebesség m ellett rez­
gésfelvételt készíteni. Ez a. ké t hely lehet egy­
m ástól független, de lehet összefüggő is. Az 
utóbbira példa az 5. ábrán látható  gépkocsiten­
gely síkbeli rezgésének vizsgálata. A rezgésfel­
vételek, csíkok értékelése szaktudást és tapasz­
tala to t igényel.
Ha síkbeli rezgést kell vizsgálni, akkor az 5. 
ábrán látható  vázlat szerint a vizsgálandó tárgy, 
pl. gépkocsitengely m ozgásképét is fel lehet 
venni. Az A  érzékelő ugyanis a rezgés X -irányú, 
a B  érzékelő pedig a rezgés Y -irányú összetevő­
jé t továbbítja a m ár ism ert úton a jobboldali 
sugár X és Y eltérítő lem ezeire. Az eltérítő  le­
mezek a sugárhelyzetre vonatkozóan vektoriá- 
lisan összegezik az X, Y összetevőket. A sugár 
által az ernyőre rajzolt vonal a tengelyvonal 
megfigyelés síkjában lévő mozgó pontjának fel­
nagyíto tt képe.
Ha a rezgés periodikusan változik és am plitú­
dója állandó, a képernyőn nyugodtan álló képet 
kapunk, am elyet rátekintéssel könnyen ki lehet 
értékelni. Ha a rezgést k iváltó  ok sztohasztikus 
jellegű, a kapott képet egyszerű szem revétele­
zéssel nem  lehet k iértékelni. Egy mód arra, 
hogy értékelésre alkalm as információhoz jus­
sunk az, hogy a mozgás áb rá já t hosszabb időn 
át álló film re fényképezzük. Az így keletkező 
kép tulajdonképpen a m ozgásvonalak sokasá­
gából áll. A kép jellege a 6. ábrán láthatóhoz 
hasonló lehet; minőségileg rátekintéssel, m eny-
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ható, Y -tengely irányában vizsgált eloszlás- 
függvény.
A kiértékelésnél azonban figyelem m el kell 
lenni arra, hogy a nagyobb k itérést m utató, a 
képen nagyobb kerületen fu tó  görbék vonalá­
nak egységnyi hosszára ju tó  fénym ennyiség 
kisebb m int beljebb, m ert az azonos fény in ten­
zitással futó képpont ugyanakkora idő alatt 
nagyobb u ta t tesz meg. Ez azt jelen ti, hogy 
ugyanazon számú, egymás közelébe eső vonal 
a középponttól távolabbi helyen kisebb m ér­
tékben exponálja  a filmet, m in t a középpont­
hoz közelebb fekvő helyen. Ez a jelenség kétféle 
módon kom penzálható:
a) állandó fényerővel kell exponálni, és a ka­
pott kép kiértékelésénél az eloszlás-görbét ér­
telem szerűen módosítva kell felrajzolni;
5. ábra. Gépjármű tengely rezgésvizsgálata  
A, B rezgésérzékelő; C, D reaktanciakonverter;
E kamera;  F intenzitásmoduláló erősítő; G jobb­
oldali sugár X-irányú eltérítő-erősítő; H függ­
vény  generátor; a, e konverter bemenet;  b, f kon­
verter kimenet; c, g Y -irányú eltérítő erősítő be­
menet,  d, h Y-eltérítő erősítő aszimmetrikus ki­
menet;  j intenzitásmoduláló erősítő bemenete; 
k, 1 függvény generátor bemenete; m függvény­
generátor kimenete; n jobb oldali X-eltérítő  erő­
sítő bemenet
nyiségileg m ikrodenzitom éterrel lehet kiérté­
kelni. Az utóbbi eredm énye pl. a 7. ábrán lát-
6. ábra. Gépjármű-tengely rezgésképe
7. ábra. A  rezgésképen az Y-tengely irányában  
mérhető feketedés tulajdonképpen a tengely­
középpont tartózkodási eloszlás-függvénye
b) fényve'zérlést kell alkalmazni, pl. az 5. áb­
rán  fe ltü n te te tt H függvénygenerátorral, amely 
figyelem be veszi az előbb taglalt hatáson kívül 
a képcső utánvilágításából és a fotoszakasz 
nem linearitásából adódó m ellékhatásokat is.
6. Rezgésmérő hitelesítése statikus 
kompenzációval
Különféle rezgésm érő m űszerek ellenőrzése, 
szabályozása vagy hitelesítése a 8. áb rán  ra j­
zolt módon történhet. A C vizsgálandó m érő­
feje t kapcsolatba hozzák az A  rezgőasztallal és
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a kiértékelő műszerrel. A rezgőasztalt a B  te l­
jesítm ény-tápegység látja  el energiával.
Az 51 D 11 típusú, D m ikrom éteres távolság­
mérő fejet a rezgőasztaltól m eghatározott tá ­
volságban kell felfogni, m ajd  csatlakoztatni az 
univerzál indikátorhoz. A távolságot úgy kell 
m egválasztani, hogy a reaktanciakonverterből 
kb. 3 V am plitúdójú jel jö jjön  ki. Állítsuk be a 
m ikrom éterrel a képernyő „0” tengelyére — a 
kellő érzékenység beállítása m ellett — a m i­
nimumot, a maximumot pedig m int csúcsérté­
ket. A kettő  közti különbség az amplitúdó é r­
téke lesz mm-ben.
A m ódszer előnye az érin tésm entes mérés.
7. Fóliakikészítő gépek 
felhordásegyenletességének vizsgálata
Az ipar különböző ágaiban a fóliákra valam i­
lyen díszítő, védő, vagy m áskén t funkcionáló 
anyagot visznek fel emulzió form ájában, vékony 
rétegként. Az emulgáló anyagoknak legtöbbször 
nagy a dielektromos állandója. Ez a tu la jdon­
ságuk teszi lehetővé a vastagságm érést.
A 9. ábrán  egy fóliakikészítő technológiai sza­
kasz és vizsgálatának elvi vázlata  látható. Az 1 
hordozó fólia a 2 öntőhengerre feszül, és a 3 
öntőtálba m erül. A folyam atos előrehaladás kö­
vetkeztében a felhordandó anyag rátapad  a
8. ábra. Rezgésmérő műszer ellenőrzése, közvet­
len amplitudómérés statikus kompenzálás útján  
A rezgő asztal; B tápegység; C vizsgálandó m érő­
fej;  D állítható mikrométeres rezgésérzékelő; a 
vizsgálandó műszer csatlakozó vezetéke; b kon­
verter csatlakozó vezetéke
9. ábra. Felhordásegyenletesség vizsgálata 
1 hordozó; 2 öntő henger; 3 emuigáit anyag; 4 
rétegvastagság-beállítás levegő ráfúvatással 
(„lég-kés”); 5 vissza)olyás; 6 bevont hordozó; 7 
mérőhenger; A rétegvastagság-érzékelő; B légse- 
besség-érzékelő állandó hőmérsékletű szonda; C 
anemométer;  D egyenáramú Y-eltérítő erősítő;
E reaktanciakonverter; F kamera
fóliára. A 4 légkés a felesleges réteget lefújja  
(ez az 5 visszafolyás), és az anyagot elsimítja. 
A 6 bevont hordozót a 7 fordító henger továb­
b ítja  a további technológiai fázisok felé.
A technológiai jellem zők mérőszámai bizo­
nyos határokon belül ingadoznak, ennek követ­
keztében a rétegvastagság is változik. Ezért sok­
szor olyan vastag ré teget visznek fel a fóliára, 
hogy a legkisebb rétegvastagságnál is megfelelő 
legyen a term ék. A rétegvastagság m ért értékét 
az A  jelű, 51 D 03 típusú  m érőfejjel lehet fo­
lyam atos jelként a képernyőre vinni. A légkés 
áram lási viszonyait m egfigyelhetjük, ha a B 
szubm iniatür hődrótos szondát a C anemo- 
m éterhez kapcsoljuk, és az érzékeli a légsebes­
séget a kiválasztott helyen. A sebességgel a rá ­
nyos jelet a D egyenáram ú erősítő viszi a kép­
ernyőre. A képernyőn m egjelenő jelet az F 
kam erával rögzítik.
A rögzített jelek  kiértékelése a szokásosnál 
kissé bonyolultabb, de a vizsgálat a gyakorlat 






(Meghatározása, helyes és helytelen 
értelmezése)
A feloldóképesség a legtöbbet em legetett, és 
igen gyakran helytelenül használt fogalom  a 
spektrofotom etriában. Ha két m űszer m inden 
más szempontból egyenértékű, akkor azt ta r t­
juk  jobbnak, am elyiknek a feloldóképessége 
jobb. A feloldási elem ek számát egy adott R 
frekvenciatartom ányban a következő kifejezés­
sel értelm ezzük
M =  R/Av
ahol Av a m űszer feloldóképessége (mondják 
közepes feloldóképességnek is). Ha hullám hossz­
egységet használunk, akkor a kifejezésben AÁ 
szerepel; az alábbiakban értelm ezzük őket.
Sok esetben számítással határozzák m eg  a 
m űszer feloldóképességét: a AÁ, vagy Av é rté ­
ket, am elyeket spektrális résszélességnek is ne­
veznek. M int ismeretes, hullám hosszban szá­
molva
AÁ =  s/fd,
ahol
Á a hullámhossz cm-ekben, 
s a m echanikai résszélesség, 
f  a fókusztávolság, 
d a rács szögdiszperziója.
Ha frekvenciában számolunk, m ivel AÁ =
Av/v2,
Av =  v2s/fd,
ahol v a hullám szám  cm “  Msen, K ayser-egy- 
ségben.
Ezek a kifejezések rácsos m űszerek esetében 
használható eredm ényeket adnak, am íg Av ér­
téke  0,8 cm_1-nél nagyobb. Ha ennél kisebb az 
értéke, a m űszerekben fellépő optikai aberrá­
ciók következtében a tényleges feloldóképesség 
rosszabb lesz m int a szám ítással kapott. A m ű­
szergyártó cégek legnagyobb része a feloldó­
képesség értékét nem  számítással, hanem  kísér­
leti ú ton határozza meg.
A z ún. R ayleigh-jéle kritérium  a felodóké- 
pesség klasszikus m eghatározási, értelm ezési 
módja. Két, kb. egyform a nagyságú abszorp­
ciós sávra van szükség, am elyek fé lé rték  helye 
közelebb van egymáshoz, m int a spektrofotom é­
ter feloldóképessége. Ha a spektrofotom éter 
úgy választja szét ezt a két sávot, hogy a szélső­
értékeik  közötti ordináta-em elkedés eléri az 
egész k itérés 19% -át, akkor a két sáv  szélső­
értékei közötti távolság adja meg a m űszer fel­
oldóképességét. Elég nehéz az egész spek trum ­
ban a fen ti követelm énynek eleget tevő ab­
szorpciós sáv-párokat találni.
A  m űszergyárak a feloldóképességet olyan 
egyes abszorpciós sávok félértékszélességével 
határozzák meg, am elyek félértéke sokkal kes­
kenyebb m int a m űszer spektrális résszélessége. 
A félértékpontot nem  transzm isszióban, hanem  
abszorbanciában m érik.
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A  legtöbb diszperziós m űszernek 1000 cm ~ l 
(10 um) környékén a legjobb a feloldóképessé­
ge, ezért hirdetésekben, ism ertetésekben ezt az 
értéket szokták szerepeltetni. A regisztráló 
spektrofotom éterek szám ára fontos és kritikus 
a 2900 . . .  3600 cm-1 tartom ány, ennek egyes 
helyein a feloldóképesség kétszer, sőt, egyes 
esetekben 3 . . .  5-ször rosszabb lehet m int az 
1000 cm _1-en m eghatározott érték.
Nagy feloldóképességű diszperziós rendszerek­
ben igen keskeny réssel kell dolgozni, ekkor a 
jel (S) és zaj (N) viszonyára figyelm et kell fo r ­
dítani. Egy új típusú m űszeren azt találták, 
hogy a legintenzívebb am m ónia-sávnál a transz- 
misszió 66% volt, ugyanakkor az alapvonalon 
a csúcsok közötti különbség (a zaj) 19% -nak 
adódott. Ekkor a jel zaj viszony: S N =  3,5 1. 
Diszperziós m űszerekben a jel zaj viszony a 
mérési tartom ány felvételéhez szükséges idő 
négyzetgyökével arányos. Az igen nagy feloldó­
képességet általában rendk ívü l hosszú felvételi 
idővel lehet elérni. A példaképpen em lített m ű­
szerrel az ammónia 3800 . . . 500 cm-1 tartom á­
nyának felvételére, m axim ális feloldóképesség­
gel 66 000 min (= 1 1 0 0  h =  46 nap) idő tar­
tam ra lenne szükség.
A feloldóképesség helyes értelm ezéséhez és 
helyes megadásához az alábbi szem pontokat 
kell figyelem be venni.
1. A m űszer egész m érési tartom ányában 
meg kell adni a feloldóképesség értékét. Ha 
csak kiválasztott pontokon m érnek, akkor an ­
nak a 3600, 3300, 3000, 2700, 1900, 1700, 1400, 
1250, 1000, 700 és 400 c m '1 értékeknél kell 
történnie.
2. Meg kell adni a berendezés zajszintjét. Ha 
félértékszélességgel határozzák meg a feloldó­
képességet, akkor a jel zaj viszonynak legalább 
12:1-nek, de inkább 16:1-nek kell lennie.
3. Egy m egadott jel zaj viszonyhoz tartozó, a 
m egadott feloldóképesség eléréséhez szükséges 
felvételi sebességet cm-1 m in-ben kell megadni, 
vagy közölni kell a teljes spektrum  felvételéhez 
szükséges időtartam ot.
4. Ha a m egadott feloldóképességet csak a 
rendes felvételi sebesség csökkentésével lehet 
elérni, akkor azt a tény t közölni kell.
A Digilab Inc., Philadelphia, cég F TS— 14 
típusú, teljesen ú j rendszerű infravörös spektro­
fo tom éterében  két független egység van: az op­
tikai inform ációt előállító egység és egy d ig itá­
lis kom puter, am ely ellenőrzi a spektrofotom é­
ter működését, s feldolgozza annak mérési ada­
tait. Az FTS— 14 m űszer felodóképessége a 
3800 . . .  4000 cm -1 (2,8 . . .  25 /um) tartom ány­
ban 0,25 és 0,35 cm-1 között változik; csúcstól 
csúcsig szám ított zajszintje 2,5% -nál kisebb; a 
m űszernek 27 m in-re van szüksége, hogy a fen ti 
feloldóképességű spektrum ot felvegye. Ebben 
az időben a szükséges szám ítások és az adatok 
rögzítésének ideje is benne van. A feloldóképes- 
ságet abszorpciós sávok félértékszélességével 
határozzák meg.
(DIGILAB NEWS, Vol. 1. No. 1. Spring, 1970.




Mágneses jeltároláson alapuló fordulatszám 
és sebességmérés
Többször m erül fel ipari igényként m echanikai 
rendszerek fordulatszám ának, sebességének 
mérése. Ugyanehhez kapcsolódik a fo rdu la t­
szám és a sebesség különbségének a m érése is.
A FORTE Fotokémiai Ipar váci telephelyén, 
többek között, egy feszített pályás emulzió­
öntőgép papírtovábbítási sebességét, illetve an­
nak egyenletességét kelle tt m érni. A problém a 
m egoldásaként dolgoztuk ki az itt ism ertete tt 
m érési m ódszert és m érőrendszert. A továb­
biakban nem teszünk különbséget a sebesség- 
és a fordulatszám m érés között, hiszen a kettő 
egym ásra visszavezethető. A sebesség, am i ke­
rü leti sebesség is lehet, leszárm aztatható egy 
tárcsa átm érőjének ism eretében hajtó  tengelyé­
nek fordulatszám ából, szögsebességéből, és fo r­
dítva.
Követelmények
Az alábbiakban összefoglaljuk a m érésnél fel­
m erülő különleges követelm ényeket.
a) A sebességérzékelő 1 . . .  30 m /m in foto- 
papírtovábbítási sebességek m érésére legyen al­
kalmas.
b) A m érés pontosságának érdekében biztosí­
tan i kell, hogy az érzékelő nyom atékigénye a 
lehető legkisebb, a gördülés pedig csúszásmentes 
legyen.
c) A fotópapír emulzió nélküli oldalával é rin t­
kezhet a sebességérzékelő anélkül, hogy a papí­
ron nyom ot hagyjon.
d) Fényérzékeny anyag környezetében lehes­
sen m érni.
e) A sebesség és annak  változása folyam ato­
san regisztrálható legyen.
f) A rela tív  sebességváltozásokat ké t vagy 
több helyen is m érni lehessen.
A mérési módszerek
Az ism ert fordulatszám - és sebességm érési mód­
szerek rövid áttekintésével összehasonlítási ala­
pot k ívánunk szolgáltatni az á lta lunk  kidolgo­
zott m érési módszerhez. A m ódszereket műkö­
dés szem pontjából az alábbiak szerint osztályoz­
hatjuk :
1. m echanikai rendszerű,
2. örvényáram ú,
3. fordulatszám m érő generátoros,
4. im pulzus rendszerű fordulatszám m érés.
M echanikai és elektrom echanikai rendszerű  
fordulatszám m érés
A fordulatszám m érés legegyszerűbb módja, 
hogy m echanikus számláló szerkezettel kötjük 
össze a forgó tengelyt, és a számláló szerkezet­
ről leolvassuk a fordulatok számát. Az elektro­
m echanikus fordulatszám lálókban viszont szám­
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láló jelfogót, és a forgótengelyen elhelyezett 
szaggató érintkezőt talá lunk  (1. ábra).
1. ábra. Elektromechanikus fordulatszámláló  
1 vezérlő bütyök; 2 áramforrás;  3 érintkezők; 4 
számláló relé; 5 időkapcsoló
Az ábrán  szaggatott vonallal jelölt időkapcso­
lóval ez a mérés m intavételes rendszerűvé te ­
hető. A mechanikus és elektrom echanikus 
rendszerű  fordulatszám lálók hátránya  az a rány ­
lag nagy és egyenetlen nyom atékigény, a m e­
chanikus szerkezet által korlátozott felső m é­
résha tár, az elektrom echanikus rendszernél pe­
dig a bizonytalan érintkezési lehetőség okozta 




A tachom étereket 20— 10 000 ford/m in közötti 
tartom ányokra készítik. M űködésük azon a lap ­
szik, hogy a vizsgálandó tengely  henger alakú, 
több pólusú m ágnest forgat. A mágnes erő teré­
be helyezett alum ínium - vagy rézhengerben a 
m érn i kívánt fordulatszám m al arányos feszült­
ség indukálódik. Ez örvényáram ot kelt, am ely 
a m ágneses erővonalakkal együ tt forgatónyom a- 
téko t fe jt ki. A henger ennek hatására elfordul. 
A hengerhez, illetve egy rögzített ponthoz erő­
s íte tt spirálrugó addig feszül meg, míg a visz- 
szatérítő  nyomaték és a forgatónyom aték egyen­
sú lyba nem kerül. A henger elfordulási szöge 
arányos a fordulatszám m al.
Ennek a jelnek egyszerű ú ton  való rögzítése, 
regisztrálása nehézségekbe ütközik. Nagyon kis 
fordulatszám ok mérése esetén gyorsító á tté te ­
leket alkalm aznak, ami nagyobb forgatónyom a­
ték  igényt jelent.
Fordulatszámm érés 
fordulatszám m érő generátorral
Ilyen célra egyen- és váltakozófeszültségű fo r­
dulatszám m érő generátorokat készítenek. Az 
egyenfeszültségű fordulatszám érzékelők felépí­
tése a kism otorokéhoz hasonlít, a gerjesztő te ­
re t állandó m ágnes szolgáltatja. A generátor 
kapcsain m érhető feszültség arányos a fordulat­
számmal. Előnye a forgásirány-érzékenység. 
H átránya, hogy kom m utátora van, így jelen tő­
sége és használhatósága korlátozott.
Az egyfázisú, váltakozófeszültségű fordulat- 
szám m érőt 100—3000 ford/m in m érésére hasz­
nálják. Előnye, hogy nincs szükség kom m utá­
torra. A 2. ábra a m érési elrendezést szemlél­
teti.
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2. ábra. Váltakozóáramú generátoros fordulat­
számmérés
1 generátor; 2 előtétellenállás; 3 mutatós műszer
A m érni k ívánt legkisebb érték  esetén a m u­
tató nyugodt beállása végett a feszültség frek ­
venciájának nem szabad egy bizonyos m ini­
m um  alá esni. Ez az érték, a mérőm ű csilla­
pítása szerin t 4 . . .  10 Hz között van. A kisebb 
fordulatszám ok m érésére három fázisú, válta-
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kozóáramú tekerccsel készített generátorokat 
használnak. Előnyük, hogy egyenirányítás u tán  
analóg jelet szolgáltatnak, de csak terheletlen 
állapotban van arányosság a fordulatszám  és a 
feszültség között. H ibája, hogy a fordulatszám — 
feszültség jelleggörbék terheléskor (10 kohm) 
észrevehetően e ltérnek  a lineáristól. A jelenség 
m agyarázata, hogy a generátor belső ellenállá­
sának induktív  összetevőjén esik a feszültség, 
am i az áram erősség mellett, a fordulatszám m al 
is növekszik.
Im pulzus rendszerű jordulatszám m érés
Ez a leggyakrabban alkalm azott módszer. Az 
im pulzusok előállítására és kiértékelésére kü­
lönböző eljárásokat alkalmaznak. Ezek közül a 
legfontosabbakat ism ertetjük.
Impulzusok előállítása a következő módon 
történhet.
a) Elektrom echanikai úton, m in t m ár láttuk, 
a m érőtengely á lta l m űködtetett érintkezőkkel.
b) Fordulatszámmérő váltakozóáramú generá­
torral, aminek a frekvenciája is arányos a for­
dulatszám m al. A generátor által szolgáltatott 
periodikus jelet im pulzustechnikai m ódszerek­
kel feldolgozható jelekké alakíthatjuk.
c) Induktív  impulzusadóval. Ez működés 
szem pontjából a fordulatszám m érő generátor­
hoz hasonló (3. ábra).
3. ábra. Induktív impulzusadó 
1 tengely; 2 mágnes; 3 tekercs
d) Fényvillam os úton. Közvetlen fénysugár 
szaggatásával való impulzus előállítását m utat­
ja  a 4. ábra.
1 2  5
4. ábra. Fénysugár-szaggatásos impulzusadó  
1 izzó áramforrása; 2 izzó (fényforrás); 3 és 5 
optikai rendszer; 4 lyuktárcsa; 6 fotocella (foto- 
ellenállás); 7 feszültségforrás
Visszavert fényú t szaggatásával. E nnek  váz­
latos felépítését szem lélteti az 5. ábra.
5. ábra. Visszavert fénysugaras impulzusadó  
1 izzó áramforrása; 2 fényforrás; 3 és 5 optikai  
rendszer; 4 fekete-fehér tárcsa; 6 fotocella (fo- 
toellenállás); 7 feszültségforrás
Ezek közül ez utóbbi rendelkezik a legtöbb 
előnnyel. Nem terheli a vizsgált tengelyt, nagy 
(100 000/min feletti) fordulatszám ok m érésére  is 
alkalmas. Nagyon kis fordulatszám ok esetén  nö­
velni kell a lyuktárcsán  a lyukak szám át, hogy 
megfelelő szám ú im pulzust szolgáltasson.
Esetünkben a fényvillam os fordulatszám érzé- 
kelő megfelelő le tt volna, de alkalm azása a 




Az általunk kidolgozott m érési módszer a m ág­
neses jelrögzítésen alapul. A módszer lényegét 
a 6. ábra alapján követhetjük.
6. ábra. Mágneses jelrögzítéses jeladó 
1 végtelenített magnetofonszalag; 2 hajtó hen­
ger; 3 feszítő henger; 4 magnetofonfej
szültséget indukál. Az indukált jel frekvenciája 
arányos a szalagsebességgel, vagyis a 2 ha jto tt 
henger fordulatszám ával.
Kivitel szem pontjából m ódosítottuk az előb­
biekben leírt fordulatszám érzékelőt. A végtele­
n íte tt szalag helyett pontosan ism ert m éretű 
m űanyaghenger pa lástjára  v ittük fel a lakk­
anyagban diszpergált vasoxidot (7. ábra). A 
m agnetofonfej és a j eltároló-henger között 0,05 
mm légrést á llíto ttunk  be. Így kiküszöböltük a 
m agnetofonfej és a szalag közötti, valam int a 
feszítőhenger okozta súrlódásból adódó nyom a­
téknövekedést. A felépítés is lényegesen egysze­
rűsödött. Az érzékelő henger forgatásához 
szükséges nyom aték, a j eltároló-henger tenge­
lyének megfelelő csapágyazása esetén 10-4 Nm 
nagyságrendű. Ez az érték  gyakorlatilag elha­
nyagolható.
A jeltároló-henger
Az 1 végtelenített m agnetofonszalagot a 2 
hajtóhenger és a 3 feszítőhenger folyam atosan 
továbbítja, ha a hajtóhengert forgatjuk. A 
m agnetofonszalag a 4 m agnetofonfej előtt h a ­
lad el. Ha a m agnetofonszalagra ismert, állandó 
szalagsebességnél m eghatározott frekvenciájú  
szinusz- vagy impulzus je leket viszünk fel, a 
m agnetofonfej előtt elhaladó szalag a fejben  a 
mágnesesen rögzített je la laknak  megfelelő fe-
A m agnetofonfej és a mágnesezhető réteg frek­
venciaátviteli tulajdonságának ism eretében 
m eghatározhatjuk a jeltároló-henger legkisebb 
kerületi sebességéhez tartozó alsó frekvencia­
határt. I tt  figyelem be kell venni a rendszer 
jel/zaj viszonyát. A jeltároló-henger átm érőjét 
a m érendű legkisebb fordulatszám  határozza 
meg. Mivel a m agnetofonfejben indukált fe­
szültség arányos a kerü le ti sebességgel,
U =  K lV [V] (1)
ahol
Ki állandó [V s/m],
v  kerü leti sebesség [m/s],
a kerü leti sebesség pedig egyenlő a fordulat­
számmal, azaz
ahol
7. ábra. Jeltároló-hengeres sebességérzékelő 
1 jeltároló-henger; 2 mágnesezhető réteg; 3 m ag­
netofonfej
D a jeltároló-henger átm érője [m], 
n  a henger fordulatszám a [1/min],
Az (1) és (2) egyenletből
U =  K  D n,
itt K  =  K i • 1/60 [V min/m].
(3)
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A jeltároló-henger átm érőjét kis fordulatszá­
m oknál növelni kell, ha azt k ívánjuk, hogy az 
indukált feszültség m eghatározott érték  felett 
m aradjon.
Ez a hatás részben kom penzálható, ha növel­
jük  a jeltárolóra felvett jel frekvenciáját. En­
nek h a tá rt szab a j eltároló-henger kis kerületi 
sebessége m ellett felvehető jel felső határfrek­
venciája, ami a m agnetofonfej résm éretétől, va­
lam int esetünkben a mágnesezhető réteg és a 
fej közötti hézag nagyságától függ. További 
befolyásoló tényező a mágnesezhető réteg vas­
tagsága, a vasoxid szemcsemérete. A fentiek 
a lapján egy 3 . . .  4 //m résm éretű  m agnetofon­
fe je t véve alapul, és az Agfa PE 41 m agnetofon­
szalag réteganyagát, a jeltároló-henger m éretét 
úgy választottuk meg, hogy palásthossza — 
am it a m ágnesezhető réteggel vontunk be — 
0,1 m legyen. A tároló-hengerre 100 Hz-es je­
let vettünk  fel 1 m /m in kerü leti sebességgel. 
Így a jeltároló-henger palástján rögzített jel 
kezdete és vége megfelelő fázisban találkozik, 
am inek szükségessége a 8. ábrából látható.
1
8. ábra. A  felvett  je l  fázisviszonyainak szemlél­
tetése
1 felvétel kezdete;  2 felvétel vége
K ísérleteink azt m utatták, hogy 1 m/m in 
kerü le ti sebesség és Z =  0,01 m m  hézag (7. 
ábra) esetén 200 Hz a felvehető je l maximális
frekvenciája. Nagyobb frekvenciáknál a jelalak 
torzulása és roham os am plitudócsökkenés lép 
fel.
A „végtelenítés” fontos ahhoz, hogy az át­
m enetnél ne keletkezzék ugrásfeszültség, ez a 
j eltároló-henger m érettű résé t határozza meg.
A hengerpalást hosszának változása átm érő­
jének tűréséből szám ítható:
(D ±  A)n =  Dn ±  An, (4)
ahol
D a jeltároló-henger átm érője, 
zl a tűrésből adódó m éretváltozás.
Legyen Dtt= 100 mm, + A  =  + 0 ,0 1  mm, 
akkor
± A n  +0,031 mm.
Ez az érték  a m agnetofonfej résm éretének  
tízszerese, am i m ár nem elhanyagolható, ha a 
felvett jel frekvenciája  100 Hz. Ebben az eset­
ben a henger pa lástjára  felvett jel egy periódu­
sának hossza 0,167 mm, ami a m agnetofonfej 
légrésének (3 . . .  4 //m) kb. 50-szerese. A  fázis- 
2 n
hiba 4- —  . A 9. ábra ezt az esetet szem lél-
5
teti.
Felvétel vége Felvétel eleje
9. ábra. Fázisviszonyok
Kiszámítható, hogy + A  =  +0,001 m m  ese- 
2 n
tén  a fázishiba ±  —  a fenti feltéte lek  m el- 
56
lett. Ennek m egvalósítása nem  kis fe ladat, de 
+  2 /um á tm érő-tűréssel a j e ltároló-henger el­
készíthető.
17
A  jel rögzítése a jeltároló-hengeren
A jel felvétele a m ágnesezhető rétegre a m ag­




11. ábra. A  tengely csapágyazása 
1 ház; 2 golyófészek; 3 tengely; 4 golyók
10. ábra. A  felvételhez használt áramkör 
1 mágnesezhető réteg; 2 magnetofonfej
A nagyfrekvenciás előmágnesező jele t (50 
kHz) és a felvételre kerülő je le t megfelelő k e ­
verés m ellett adjuk a kom binált fejre. A m ár 
ism ertetett fázishiba elkerülése m iatt szüksé­
ges, hogy a jelgenerátor rövid idejű  frekvencia- 
stabilitása +  0,05% legyen. A  hibásan fe lv e tt 
jel törlését állandó m ágnessel végeztük, de le­
hetséges m ás ism ert m ódszer alkalmazása is. A 
felvételnél szükséges, hogy állandó fo rd u la t­
számmal h a jtsuk  meg a jeltároló-henger tenge­
lyét. Az állandó fordulatszám ú m eghajtás p ro b ­
lém ájával nem  kívánunk i tt  foglalkozni, hiszen 
ez jó m inőségű m érőm agnetofon segítségével 
m egoldható. A felvett jel am plitúdója csak ab ­
ban az esetben állandó, ha  a jeltároló-henger 
tengelye központos a m agnetofonfejhez képest, 
vagyis a henger és a fej közötti rés közel á llan ­
dó. Technológiailag m egoldható, hogy a te n ­
gely excentricitása +0,005 m m -nél ne legyen  
nagyobb. Az így okozott am plitudóváltozás k i­
sebb m int + 1 % . Ha frekvenciam érésre vezet­
jük  vissza a fordulatszám m érést, ez az am pli­
tudóváltozás nem okoz zavart.
m echanikában használatos görgős tűcsapágya­
zással (11. ábra) ez megoldható. Az érzékelő 
képét a 12. ábrán láthatjuk.
12. ábra. A z  érzékelő
1 jeltároló-henger; 2 mágnesezhető réteg; 3 jel-  
tároló-henger csapágyazása; 4 magnetofonfej; 5 
függőleges forgáspont; 6 hézag állítócsavar; 7 
tartó; 8 BNC csatlakozó
A  jeladó m éréstartom ánya
A  jeladó konstrukciója
Biztosítani kell a hengerpalást és a kom binált 
fej kölcsönös helyzetének, illetve a résm éretnek  
a változtatási lehetőségét. A jeltároló-henger 
forgatásához szükséges nyom aték a tengely  
csapágyazásának a jóságától függ. A finom -
A m éréstartom ány m eghatározásánál az álta­
lunk m egvalósított 31,831 mm átm érőjű  jel­
tároló-hengeres jeladóval foglalkozunk. M int 
már em lítettük, 1 m /m in kerületi sebesség mel­
lett vettük  fel a 100 Hz szinuszos váltakozó­
feszültségű jelet. Ez 10/min fordulatszám nak
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felel meg. A kom binált fej felső határfrekven­
ciája 18 kHz. így a m éréstartom ány felső for- 
dulatszám -határa 1800 min, illetve 180 m min 
sebesség. Négysávos kom binált fej használata 
esetén a másik sávra tízszeres (100/min) fordu­
latszám  m ellett vehetjük  fel a 100 Hz-es jelet, 
ebben az esetben a m éréstartom ány felső hatá­
rá t sávátkapcsolással tízszerezhetjük, vagyis 
18 000 for. min értékig  k iterjeszthetjük . A mé­
réstartom ány lefelé való kiterjesztése csak a 
jeltároló-henger átm érőjének növelésével, vagy 
á tté te l alkalm azásával lehetséges.
A fordulatszámérzékelő által szolgáltatott jel 
feldolgozása
Az érzékelő által szolgáltatott je le t csak meg­
felelő erősítés u tán  lehet jelzésre, illetve re­
gisztrálásra alkalm assá tenni. K ét lehetőség van 
az erősített jel feldolgozására, hogy a fordulat­
számmal arányos információt nyerjünk :
a) jelam plitudó-m érés,
b) frekvenciam érés.
A jelam plitudó m érése csővoltmérő rendsze­
rű, csúcsegyenirányítású m űszerrel történhet. 
A m ért érték regisztrálható is. A m ódszer há t­
ránya, hogy a jel am plitúdója az érzékelő me­
chanikus felépítése (nem állandó a fej és a 
tárolóhenger közötti légrés), valam int az érzé­
kelő frekvenciakarakterisztikája m ia tt változik,
és ez a változás nem  arányos a fordulatszám ­
mal. A frekvenciam érési módszer ezeket a hi­
bákat m egszünteti. A felerősített je le t  az im­
pulzustechnikában használatos á ram körre l uni­
form izált négyszögjellé alakítjuk. S.chmitt- 
trigger, vagy érzékeny am plitudókom parátor 
erre a célra megfelel. Az így kapott je le t digi­
tális frekvenciam érővel m intavételesen, vagy 
rate-m eter segítségével analóg jellé  alakítva 
dolgozhatjuk fel.
Ezt az utóbbi m egoldást választottuk, mivel 
az analóg jel regisztrálása egyszerűbb, hiszen 
több m érőhely egyidejű m egfigyelésére nyílik 
lehetőség.
A  frekvenciam érés
A m érőrendszer blokkvázlatát a 13. áb rá n  lát­
hatjuk. Az erősítőt és a kom parátort analóg 
in tegrált áram köri elemekből ép íte ttük  meg.
Az SN 72702 típusú  analóg m űveleti erősítő­
vel (14. ábra) az érzékelő által szo lgálta to tt je­
let 60 dB-lel erősítjük. Evvel az erősítéssel m ár 
1 m /m in jeltároló-henger kerületi sebesség m el­
le tt is nagyobb az erősítő kim enetén lévő jel 
m int 0,5 Vpp. Nagyobb sebességeknél a be­
menőjel növekedésével a kimenő is m in tegy  10 
Vpp értékig növekszik.
Az erősítő kim enő jelét kapacitíve csatolva, 
az SN 72710 típusú  kom parátorra vezetjük . A
13. ábra. A mérés blokkvázlata
14. ábra. A z  elektronikus mérőrendszer
bemenő jel határolására diódás vágót alkalm az­
tunk. Ezzel a megoldással a kom parátorra a 
m egengedettnél nagyobb bem enő jel nem k e ­
rülhet. A kom parátor „non-inverting” bem ene­
tén  lévő osztóval a kom parálási szint optim ális 
értékét a zajszint fölé á llítju k  be.
A kom parátor kim enetén 4 Vpp am plitúdójú, 
a bemenővel azonos frekvenciájú  négyszögjel 
jelenik meg. A kom parálási szinttel a k itö ltési 
tényező szintén beállítható.
A rate-m eter és a kom paráto r kimenete közé 
egy illesztő fokozatot csatlakoztattunk. A ra te -  
m eter megoldásában ú jszerű  áramkört a lk a l­
m aztunk (15. ábra).
zálásával a j e ltároló-henger felvétel alatti több­
szöri körülfordulását m egakadályoztuk, és az 
így létrejövő h ibát megelőztük.
15. ábra. A z  elektronika lényképe
Mérési tapasztalatok
Az érzékelővel, néhány k isebb hibától e ltek in t­
ve, a várt eredm ényeket kap tuk . A hibák első­
sorban m echanikai jellegűek voltak, és a je l­
tároló-henger tengelyének excentricitásából, 
ezenkívül a henger és a fej közötti rés beá llítá ­
sából adódtak. A jeltároló-hengerre való je lfe l­
v ite l is sok nehézséggel já r. A fázishibát nehéz 
volt elkerülni, ez is tu lajdonképpen m echanikus 
h ibára  vezethető vissza, de a  felvételhez hasz­
ná lt generátor frekvenciájának megfelelő pon ­
tos beállításával a fázishibát kiküszöböltük. T e r­
m észetesen ez a generátor célszerű áta lak ításá­
val vált lehetségessé. A jelrögzítés au tom ati-
Az érzékelővel végzett m érések négymérő­
helyes reg isztrátum át m uta tja  a 16. és 17. áb­
ra. Ez a regisztrátum  a váci Forte G yár em ul­
zió-öntőgépén végzett m érések egy részlete. A 
diagram ot 10 m /m in papírsebesség m ellett vet­
tük fel.
A m érések kiértékelése jelenleg folyik; ered­
m ényeit egy újabb cikkben fogjuk közölni.
Tapasztalataink és m érési eredm ényeink 
egyébként azt igazolták, hogy a m érés bizony­
talansága a fordulatszám  abszolút értékének 
m érésekor kisebb m int + 3 % . Ez az érték  
5 . . .  30 m /m in sebesség, illetve 300 H z . . .  1,8 
kHz frekvenciatartom ányban érvényes. Diffe­
renciális m éréseknél a m érés bizonytalansága
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16. ábra. Négymérőhelyes vizsgálat diagramja
kisebb m int + 0 ,5% . Az érzékelő m echanikai 
tűréseinek szigorú m egtartásával a fen ti pon­
tossági értékek  javíthatók. A frekvenciam érő 
rendszer időállandója határozza meg jórészt az 
érzékenységet. Különösen vonatkozik ez gyors 
változások kim utatására. Bizonyos m értékig ez 
az időállandó változtatható, és optim ális érték ­
re  beállítható.
Alkalmazási terület
Az értékelő  és m érőrendszer elsősorban fordu- 
latszám  és sebesség m érésére alkalm as. Jó l fel­
használható vezérlésre is, m ikor egyenáram ú 
villam osm otor fordulatszám át k íván juk  szabá­
lyozni. A papír-, tex til-, nyom daiparban való 
felhasználása például az autom atizálási lehető­




17. ábra. Négymérőhelyes vizsgálat diagramja
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Szabályozható az anyag haladási sebessége 
a hajtóm otor fordulatszám ának változtatásával. 
Beállítható egy m eghatározott nagyságú slip, 
így az anyag feszítettsége is. Több m eghajtó­
m otor fordulatszám ának egyidejű szabályozása 
is megvalósítható.
További alkalmazással és m éréssel kapcsola­
tos kérdésekben a M érésszolgáltató Osztály szí­
vesen áll az érdeklődők rendelkezésére.
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Vevőszolgálatunk és szakosztályaink díjtalan 
műszaki szaktanácsadással állnak rendelkezésre
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Nyomatékmérés érintésnélküli jelátvitellel
A  Csepel Vas- és F ém m űvek Minőségellenőrző 
és Anyagvizsgáló In tézete  m egbízta a Mérés­
szolgáltató Osztályt, hogy a Csőgyárban üze­
melő, varratnélkü li acélcsövet előállító, Pilger- 
féle csőnyújtóberendezés szerszám forgató ten ­
gelyén csavarónyom atékot m érjen.
A berendezés üzem eltetése során néhányszor 
előfordult, hogy a m eghajtó m otor és a Pilger- 
hengerek tengelye között kapcsolatot terem tő 
fogaskerékszekrényben („pörgőállvány”) a nyíl- 
fogazású fogaskerekek fogai letöredeztek.
A m érés célja annak  m egállapítása volt, hogy 
a csőnyújtás m unkafolyam ata a la tt fellépő erők 
m ilyen dinam ikus ha tás t gyakorolnak a henger 
m eghajtótengelyére, illetve ennek közvetítésé­
vel a fogaskerekekre.
M éréstechnikai szempontból a legnagyobb 
problém át az okozta, hogy a nyom atékm érésnél 
általában használatos nyúlásm érőbélyegek vil­
lamos jelé t nem leh e te tt a forgó tengelyről a 
hagyományos csúszógyűrűkkel elvezetni. A mé­
rendő berendezésen ugyanis olyan szabad ten­
gelyvég, m elyre pl. H ottinger gyártm ányú csú­
szógyűrűs csatlakozót szerelhettünk volna, nem 
állt rendelkezésre. A vizsgálandó tengelyrészen 
elhelyezett, általunk konstruált csúszógyűrű al­
kalm azása szintén nem  vezetett eredm ényre, 
mivel a tengely forgás közbeni axiális és sugár­
irányú já téka  is kb. 10 . . .  15 mm volt. Ezt az 
elmozdulást a rugós keferendszer nem  tudta 
követni, és az érin tkezés bizonytalansága m iatt 
a rendszer mérési célokra nem volt alkalmas.
Ilyen kedvezőtlen körülm ények között érin­
tésnélküli nyom atékm érő berendezést használ­
tunk, m elynek felépítését és m űködését a kö­
vetkezőkben ism ertetjük.
Mechanikai elm életi alapok
Ha egy körhengert M nyom atékkai terhelünk , 
annak m inden keresztm etszetében
1. ábra. Feszültségeloszlás a nyomatékkai terhelt  
körhenger keresztmetszetében
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nagyságú csúsztatófeszültség ébred (1. ábra). 
A képletben IP a poláris keresztm etszeti té ­
nyező, q a polárkoordináta sugárváltozója.
A m axim ális feszültség a kerületi ponton 
mérhető, képlete
_  M t
^max - r-
A nyom atékkai terhelt körhenger feszültség- 
állapotának meghatározásához a palást egy 
adott pon tján  elhatárolt e lem i kockát vizsgá­
lunk. C élunk a Mohr-féle k ö r megszerkesztése, 
melyhez k é t egymásra m erőleges sík feszültség- 
viszonyainak ismerete szükséges.
Ha a kockát úgy képzeljük  el, hogy annak  
négy éle alkotóirányú, négy pedig sugárirányú 
legyen, akkor a keresztm etszetek síkjába és az 
átm érősíkokba eső lapokon csak tiszta ny író ­
feszültségek ébrednek. Ezeken a lapokon teh á t 
a feszültség: a =  0 (2. ábra).
2. ábra. Feszültségek az egységkockán
Így rendelkezésünkre á llan ak  a r =  r lt o —  0 
és t — t2, illetve o =  0 értékpárok, m elyek a 
M ohr-kör átm érős pontjait ad ják  (3. ábra).
A M ohr-kör a tengelyen kimetszi a o1 húzó 
és nyomó főfeszültségeket, melyek egym ással 
egyenlőek. A 3. ábra a lap ján  m egállapítható, 
hogy a főfeszültségi síkok 45° alatt m etszik a 
t4 és r2 sík já t.
Ha a vizsgálatot a hengerpalást több pon tján  
elvégezzük, és m egrajzoljuk a o főfeszültségek 
nyom vonalát, 45° alatt ha jló  csavarvonalat k a ­
punk (4. ábra).
A következőkben vizsgáljuk  meg az egység­
kockán egyirányú igénybevétel esetén fellépő 
nyúlást (5. ábra).
Ha az igénybevétel csak 1 irányú, a nyú lás 
1 irányban  o jE , 2 és 3 irányban  //a1/E, ahol ju
r
3. ábra. A  Mohr-kör
a Poisson-tényező, E pedig a rugalm assági mo- 
dulusz.
Ha az igénybevétel csak 2 irányú, a nyúlás 2 
irányban. o2/E, 1 és 3 irányban — /xo^E.
Hasonlóképpen 3 irányú igénybevétel esetén
és q  =  —fxo3/E, valam int e2 =  — juo2/E, ahol e1( 
e2 és £3 sorra az 1, 2, illetve 3 irányú  igénybe­
vétel esetén fellépő nyúlások.
Egyidőben fellépő három irányú igénybevétel 
esetén, a szuperpozíció elvét alkalmazva, az 
egyes irányokban m ért nyúlások a következők:
_  gj t*o3
1 E  E  E  ’
ff2 /io3 íxa1
2 E  E  E
_  ^ 3 /*ffl V a 2
3 E  E  E
4. ábra. A  o főfeszültségek nyomvonalai
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5. ábra. A z  egységkocka nyúlásviszonyai egy­
irányú igénybevétel esetén
Ha a kis kocka a test felszínén fekszik (sík­
beli feszültségi állapot), a fenti egyenletekben 




„ _  g2 f*al
2 E  E
Az eddig elm ondottak igazak, ha ol és o2 is 
azonos értékű, tehá t nyomó vagy húzó feszült­
ségek.
V isszatekintve a csavarás esetére rajzolt 
M ohr-féle körre, láthatjuk , hogy ay — o2. Ennek 
alapján általánosítva, a következőket írha tjuk :
e =  °   ^ ^  , amiből
E
e Ea = ------- .
1 +  ft
Ugyancsak a M ohr-féle körből következik, 
hogy r =  a. Ezt felhasználva,
e E
—  = ------- , átrendezve
Ip  1 +  H
M t =
e E  I p 
1 +  f*
ahol M t a rugalm assági modulusz,
E a csavarónyom aték,
I  =  poláris keresztm etszeti tényező, 
16
e Poisson tényező, 
ju a 45°-os csavarvonal m entén m ért 
nyúlás.
6. ábra. Nyúlásmérőbélyegek elhelyezése 
nyomatékméréshez
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Az utóbbi összefüggés tehá t m egadja, m iként 
lehet a csavarónyom atékot szám ítani a tenge­
lyen m ért nyúlás ism eretében. A feladat m ost 
m ár az, hogy a nyúlás m értékét m eghatározzuk.
Mérési elrendezés
A 45°-os csavarvonal m entén  történő nyúlás 
m érésére nyúlásm érő bélyeget alkalm aztunk. A 
bélyegek elhelyezésének ilyenkor leggyakrab­
ban használt m ódjait a 6. ábrán  láthatjuk.
A bélyegek felragasztásánál — különösen a 
nehezen hozzáférhető m érőhelyeken — nehéz 
a 45°-os szög pontos m egtartása. A szögeltérés 
jelentős mérési hibát okozhat. A pontosabb il­
lesztés m egkönyítésére egyes gyártó cégek nyo­
m atékm érésre szolgáló bélyegkom binációkat
7. ábra. Philips gyártmányú nyomatékmérő  
bélyeg
hoztak forgalomba. Példaképpen a 7. ábrán  
Philips, a 8. ábrán H ottinger-B aldw in Mess-
8. ábra. Hottinger gyártmányú nyomatékmérő  
bélyeg
technik gyártm ányú nyom atékm érő bélyegek 
láthatók. Je len  m érésnél a 8. ábra szerin ti ösz- 
szeállítást használtuk fel.
9. ábra. A z  érintésnélküli nyomatékmérő  
rendszer
Az érintésnélküli mérőjelátviteli rendszer
A m érendő tengelyre felragasztott nyúlásm érő 
bélyegekből úgynevezett teljes-híd kapcsolást 
alak íto ttunk  ki. A híd táplálását a forgó ten ­
gelyre rögzített oszcillátoregység biztosítja. A 
híd kimenő feszültsége a nyúlásváltozással a rá ­
nyosan változtatja  az oszcillátor frekvenciáját. 
A frekvenciam odulált jel a tengelyen elhelye­
zett adó tekercsről induktív  csatolással ju t a 
diszkrim inátorba, m elynek kim enetére kijelző­
műszer vagy regisztráló csatlakoztatható.
A m űszerösszeállítás leggyakrabban használt, 
telepes kivitelének fő részei:
1. oszcillátor, PR 9910 tip.,
2. teletartó , PR 9912 tip.,
3. adótekercs,
4. vevőfej, PR 9913 tip.,
5. diszkrim inátor, PR 9914 tip.
A 9. ábrán  az összeállított m érőrendszer lá t­
ható a diszkrim inátor kivételével. A 10. ábrán 
a műszerösszeállítás villamos blokkvázlatát lá t­
hatjuk.
1. Oszcillátor
A nyúlásm érő bélyegekből álló hídkapcsolás 
kimenő jele az I. előerősítőn és a II. fázistoló
26
10. ábra. A  műszerösszeállítás villamos blokkvázlata
áram körön keresztül változtatja a III. rezgőkör 
frekvenciáját. Am ennyiben a h íd kimenő fe­
szültsége nulla, az oszcillátor 1765 Hz névleges 
középfrekvencián rezeg. M axim ális frekvencia­
löket +  30% (zf/o = + 2 0 2 5  Hz). Az oszcillátor 
egyik kim enete (3— 4) az adótekercs, a m ásik 
(5— 6) a híd táp lálására szolgál.
A m érőrendszer durva érzékenységbeállításá­
ra  a cserélhető fí3 ellenállás szolgál. Finom állí­
tás a P) potenciom éterrel történik . Szabályozási 
tartom ánya 0 . . .  30% érzékenység-növelés. Az 
R '2  ellenállás a fázishibát javítja . É rtéke azonos 
R 3 értékével. Az ellenállások értéke a követ­
kező összefüggésből szám ítható:
R 3 — R 2 R b c v
2 Rß +  Rj.
ahol
A kapacitív  kom ponens kihangolására a P 2 po- 
tenciom éter szolgál. A helyes beállítás az osz­
cillátoregység Tt pontjához csatlakoztato tt osz­
cilloszkópon ellenőrizhető.
K iegyenlített állapotban az oszcillátornak a 
névleges 6750 Hz középfrekvencián kell rezeg­
ni. Frekvenciaellenőrzést a diszkrim inátor T> 
vizsgálópontján végezhetjük el.
2. Teleptartó
6 db ceruzaelem  befogadására alkalm as. A tele­
pek 10 . . .  25 h-s folyam atos üzem et biztosí­
tanak.
3. Adótekercs
R b a nyúlásm érőbélyegek ellenállása [ohm], 
C a m űszerállandó (kb. 15.106 ohm),
R t  a táptranszform átor konstansa (kb. 25 
ohm),
V + 3 0 %  frekvencialökethez szükséges h íd- 
kimenő feszültség, 1 V hídtápfeszültség- 
re vonatkoztatva [V/'V],
A híd ohmos kiegyenlítése a hídágak közé 
kapcsolt 5 . . .  10 cm hosszú ellenálláshuzal le­
ágazási pontjának eltolásával valósítható meg.
A m érendő tengelyen egyszerűen elkészíthető. 
M iután a tengely ié  több réteg m űanyagszala­
got ragasztottunk, felcsévéljük a zománcszige­
telésű rézhuzalt, m enetet m enet mellé. A  szük­
séges ti m enetszám  a következő összefüggésből 
szám ítható:
' í  12 300
n = l ~ D - ’
ahol D a tengely átm érő [mm].
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A huzalátm érőt a 11. ábra  nom ogram ja se­
gítségével határozzuk meg.
11. ábra. Nomogram az adótekercs huzalátmérő­
jének meghatározásához
4. Vevőfej
Feladata a frekvenciam odulált m érőjel á tv ite le  
a forgó tengelyen elhelyezkedő adótekercs és 
a diszkrim inátor között. A vevőfej elhelyezésé­
nél figyelem be kell venni a mérendő tengely  
esetleges excentricitását. Ez határozza meg a 
m inimális elhelyezési távolságot. A m egenge­
de tt m axim ális távolságot a tengelyátm érő 
függvényében a 12. ábráról olvashatjuk le.
5. Diszkrim inátor
Feladata, hogy a m érőjellel arányos kimenő je ­
let szolgáltasson a jelző, illetve regisztráló m ű ­
szerek számára. A bem enetre ju tó  FM m odulált 
je l az I sávszűrőn keresztül —  m elynek feladata  
a hálózati zaj leválasztása — a II erősítőre és 
am plitudóhatárolóra kerül. A határoló a forgó 
tengelyen lévő adótekercs és az álló felvevőfej 
között jelá tv ite l folyamán lé tre jö tt káros am pli- 
tudóm odulációt hatástalanná teszi.
A frekvenciakétszerező fokozat (III) az FM 
jel fel- és lefutásából is triggerim pulzust ké­
pez. A triggerim pulzusok a I V  m ultiv ibrátort 
vezérlik. A m ultivibrátor kim enő jele azonos 
am plitúdójú és szélességű impulzusokból áll, 
m elyek frekvenciája m egegyezik a triggerim ­
pulzusok frekvenciájával. Az V és VII  elem ek­
ből álló, aluláteresztő szűrő m inden 3 kHz-nél 
nagyobb frekvenciájú  jele t kiszűri, így a 6,75 
kHz vivőfrekvenciát is.
A szűrőkim eneten m egjelenik a m ulti v ibrátor 
kimenő im pulzusainak egyenáram ú középérté­
ke, m ely arányos az FM jel frekvenciájával. A 
VI  m űveleti erősítő segítségével ennek, és a 
6,75 kHz-es középfrekvenciával analóg kom pen­
zálófeszültségnek a különbségét képezzük. Így 
a m űveleti erősítő kimenő jele  a moduláló frek ­
venciával arányos egyenfeszültség lesz. A P 3 
potenciom éterrel a kom penzáló feszültség be­
állítható, és ezzel a diszkrim inátor nullapontja 
az egész m érési tartom ányban eltolható.
A VIII  im pedanciaillesztő és erősítő fokozat 
erősítése a P 2 potenciom éterrel szabályozható.
12. ábra. A  vevőfej megengedett maximális 
távolsága a tengelytől
A  K\  kapcsolóval + 2 4 %  löket hozható létre. A 
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13. ábra. Nyomatékváltozás időfüggvénye
Kj kapcsolót m űködtetve, a P2 potenciom éter- 
rel az áram-, illetve feszültségkim eneten 8 mA, 
illetve 0,8 V k itérést állítunk be (+ 3 0 %  m axi­
m ális löket esetén az előírt kim enő jel + 1 0  mA, 
illetve + 1  V).
A tú lterhelésre érzékeny galvanom éterhur­
kok védelm ét szolgálja az X  biztonsági áram ­
kör, m ely a vivőfrekvencia kim aradása esetén 
a V i l i  erősítő k im enetét leföldeli, ezáltal a P3 
potenciom éter á lta l beállított kom penzálófe­
szültség nem jelen ik  meg a kim eneten.
R„ =  —  -  R b, ahol 
P 4V
R b a bélyeg ellenállása [ohm],
V  a k íván t hidegelhangolás [V/V], illetve
ami ennek megfelel: e [m/m].
M érésünknél is az utóbbi m ódszert használtuk.
Mérési eredmények
A mérőrendszer kalibrálása
A nyom atékm érő berendezés kim enő je lé t egy 
H ottinger-féle hurkos oszcillográfra vezettük.
E rre k é t lehetőség van. Egyrészt a m érendő 
tengelyen ism ert nagyságú nyom atékot hozunk 
létre, pl. kar és súlyok segítségével, és az ehhez 
tartozó kimenő je le t tek in tjük  viszonyítási alap­
nak. Ez a módszer általában csak kis átm érőjű, 
szerelési szem pontból könnyen hozzáférhető 
tengelyek esetében alkalm azható.
M inden esetben m egvalósítható azonban az, 
hogy a kiegyenlített h idat a hídágakkal párhu­
zamosan kapcsolt, ism ert értékű  ellenállásokkal 
elhangoljuk. Adott e érték  leutánzásának meg­
felelő ellenállás értékét a következő összefüggés 
adja m eg:
A m érési eredm ények jellemző példájaként 
a 13. ábrán a nyom atékváltozás időfüggvényé­
nek egy részlete látható. A reg isztrátum  nyo­
m atéktengelyének m egrajzolásánál az
8 R  ip
1 +  /í
összefüggésben
E — 2,1 • 106 kp/cm 2 és u =  0,33 értékkel 
számoltunk. Az Ip kiszám ításánál 290 m m  ten­
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M ER ESSZO LG A LTA TÓ  OSZTÁLY!
Vákuumtechnikai előkészítés mélyhűtős mikrotommal 
és egyéb preparációs munkák
Felvételezés
E le k tro n m ik ro s z k o p ia
N e m v i l l a m o s  m e n n y i s é g e k  m é r é s e  
v i l l a m o s  u t ó n
•  Zaj- és rezgésmérés
•  Mechanikai igénybevétel mérése
•  Hőtechnikai vizsgálatok
V i l l a m o s  m é r é s e k
M ű s z e r s z e r v i z  é s  s z a k t a n á c s a d á s
Philips •  Hottinger—Baldwin Messtechnik •  Radiometer •  C.Reichert cégek 
tudományos ás ipari műszereivel kapcsolatban
B u d a p e s t  V . ,  V á r o s h á z  u . 1  •  T e l e f o n :  1 8 7 - 2 3 5  •  3 8 9 - 1 4 0
h a n e m  f o g a d j a  m e g  t a n á c s u n k a t :
a kutatás,
a műszaki fejlesztés, 
a műszaki propaganda, 
a vezetőképzés, 
a szakoktatás, 
a konstrukció ellenőrzés, 
az üzemszervezés
egyik legeredményesebb eszköze a




Robot au tom ata  
Infravörös regisztrálás
Polaroid technika
FILM TECHNIKAI SZO LG A LTA TA SO K
• • Kérjen részletes tájékoztatót !
^MŰSZERÜGYI ES MERESTECHNIKAI SZOLGÁLATAb  KUTATÓ FI LM
Bp.V. A k a d é m i a  u.11. T : H 6 - 8 2 0 ,121-319 
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Rezgésérzékelők kalibrálása elekrodinamikus rázóasztallal
A fejlődő technika egyik kísérő jelenségévé 
vált a különféle rezgéshatások növekedése. Mi­
vel m inden szerkezetet valam ilyen intenzitású 
rezgéshatás ér, ezért fontos szem pont ennek 
figyelem bevétele, illetve szám szerű adatokkal 
való m eghatározása. Ehhez az szükséges, hogy 
a gyakorlatban előforduló rezgésviszonyokat, 
vagy az előre m eghatározott rezgésfeltételeket 
egy erre a célra alkalmas rezgésgerjesztővel 
előállíthassuk. Rezgésgerjesztőként a feladatok 
m egoldásánál általában hidraulikus és elektro­
dinam ikus m űködési elvű rázóasztalokat alkal­
m aznak.
A hidraulikus rezgésgerjesztőt főleg nagy tö­
m egű tárgyak nagy rezgésam plitudójú, kisfrek­
venciás rezgésvizsgálatánál alkalmazzák. Az 
elektrodinam ikus elven működő rázóasztalok 
széles frekvenciatartom ányban alkalmasak 
vizsgálatok végzésére. Leglényegesebb előnyük, 
hogy villamos ú ton  szabályozhatók.
A Mérésszolgáltató Osztály Elektroakusztikai 
Laboratóriumában végzett vizsgálatoknál ESE 
201 tip., NDK gyártm ányú elektrodinam ikus 
rázóasztalt használunk, ezért a továbbiakban 
a rázóasztalok általános ism ertetését e típus vo­
natkozásában végezzük. Az ESE 201 tip. rázó­
asztal m etszeti képét az 1. ábrán  láthatjuk.
A rázóasztal, szerkezeti felépítését illetően, 
lényegében egy lengő tömegből áll, am elyet 
m indkét végén bakelit m em brán rugókkal rög­
zítenek az öntöttvas házhoz. A lengő tömegben
lévő szerelvényen van elhelyezve az ún. lengő 
tekercs, am ely egy ALNICO állandó mágnes 
légrésében helyezkedik el. A tekercsen átfolyó 
váltakozóáram  hatására a lengő töm eg rezgő­
mozgást végez.
A vizsgálati tárgyat a lengő töm eg felfogó 
asztalként kiképzett felü leteire szerelhetjük. A
1. ábra. A z ESE 201 tip. rázóasztal m etsze ti képe 
1 ALNICO állandó mágnes; 2 lengőtekercs; 3 
lengő tömeg; 4, 5 m embrán-rugó; 6 szerelőperem ; 
7 rázóasztallap; 8 léghűtőnyílás zárócsavar; 9 
porvédő zárólemez; 10 zárólemez; 11 csavar; 12 
léghűtés csőcsonk
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rázóasztal léghűtése tartós, nagy teljesítm ényű 
üzem eltetést tesz lehetővé.
A z  E S E  201 t ip .  r á z ó a s z t a l  f ő b b  j e l l e m z ő i :
Max. rezgésamplitudó: 
horizontális irányban +  5 mm
vertikális 'irányban +3,5 mm
Max. rezgésgyorsulás 300 'm/s2
Max. szinuszos erő 20 'kp
önlengésszám 13,5 Hz




horizontális irányban 1,5 kg
vertikális irányban 0,3 kg
Lengő rész tömege 610 g
Felfogólap átmérője 68 mm
Rázóasztal teljes tömege 28 kg.
A rázóasztal elektrom echanikus jellegéből 
következően frekvenciafüggő viselkedést m u ta t 
(2. ábra).
2. ábra. A rázóasztal frekvenciaátviteli görbéje
A  frekvenciam enet korrekciójára a vezérlési 
m ód megfelelő m egválasztása ad lehetőséget.
Rázóasztalok különféle vezérlési lehetőségei
A rendelkezésre álló korszerű  vezérlési m ód­
szerek segítségével egy rázóasztalon rezgés­
gyorsulásra, rezgéssebességre, vagy rezgésel­
m ozdulásra vonatkozó vizsgálatokat végezhe­
tünk . A rezgésfeladatok optim ális teljesítéséhez 
a 3. ábrán látható séma szerin ti m eghajtó je l­
alakokat és vezérlési m ódokat választhatjuk.
A rázóasztalos m éréstechnikai m ódszerrel a 
következő feladatokat o ldhatjuk  meg:
Jelalak















lineáris frekvencia menetű 
stat. jelre szuperponált 
folyamatos 'hangolású 
szinuszjel
3. ábra. M eghajtó jelalakok és vezérlési módok  




A szerkezetvizsgálatok  végzésekor a célnak 
legmegfelelőbb vezérlési mód választásával 
m egvizsgálhatjuk egy adott szerkezetnek vagy 
m odelljének rezonanciáit, csillapítási tényezőit. 
De elvégezhetjük a szerkezet fárasztási (élettar­
tam) vizsgálatát is. (Pl. elektrom echanikus al­
katrészek, szerelt nyom tato tt áram körök vizs­
gálata.)
Az anyagvizsgálatnál lehetőség van a dina­
mikus anyagjellem ző m eghatározására, fgy 
m ódunk van pl. a hajlékony lemezek dinam ikus 
rugalm assági m oduluszának, veszteségi ténye­
zőjének a m egállapítására. A töm eg-rugó rend­
szerekkel m odellezett vizsgálatok révén  kim ér­
hetjük különböző lágyrugózású rezgéscsökkentő 
anyagok frekvenciakarakterisztikáját, csillapító 
hatását stb.
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E cikkben azonban csak a rezgésérzékelők  
elektrodinam ikus rázóasztallal történő kalibrá­
lásának néhány gyakorlati módszerével fogunk 
foglalkozni.
Az ism ertetésre kerülő m érési eljárásokat az 
Építéstudom ányi In tézet m egbízásának keretén 
belül dolgoztuk ki. A m érési feladatokat két 
azonos típusú, de különböző sorozatszám ú Vib­
rom eter rezgésmérő m űszerekre vonatkozóan 
végeztük el. A m űszerekhez egy BW H 301 tip. 
félvezető nyúlásm érőbélyeges m érőátalakító 
tartozott. Mivel a m érési feladatok m indkét 
kalibrálandó m űszer vonatkozásában eltérőek 
voltak, a feladatok megoldásához legjobban 
illeszkedő m éréstechnikai m ódszereket kellett 
kidolgoznunk.
Esetünkben egyrészt a rezgésmérő műgzer 
á lta l m ért gyorsulás-, sebesség- és elmozdulás­
értékek  frekvenciafüggőségének, m ásrészt pedig 
egy diszkrét frekvenciánál beállíto tt rezgés- 
gyorsulás-, rezgéssebesség- és rezgéselmozdu- 
lás-értékek m eghatározása volt a feladat.
A Vibrom éter m űszer frekvenciam enet meg­
határozásához célszerűnek látszott egy olyan 
mérőmódszer kidolgozása, m elynek segítségé­
vel a frekvenciam enet regisztrálható is. E mód­
szer a következő.
A frekvenciamenet automatikus felvétele
A m érés blokkvázlatát a 4. áb ra  szem lélteti. 
Jelforrásként az alacsony frekvenciás, 1017 tip. 
szinusz jel-generáto rt alkalm aztuk. A generátor 
feszültségkim enetét az LV 101 tip. teljesítm ény­
m érőn keresztül csatlakoztattuk az ESE 201 
tip. rázóasztal lengőtekercséhez.
A rázóasztal felfogó lap jára  m éh viaszos ra­
gasztással felerősíte ttük  a vizsgálandó BWH 
301/283 tip. félvezető nyúlásm érőbélyeges mé­
rőátalakítót, valam int a vezérlő-m érőkörhöz 
csatlakoztatott 4334 tip. piezoelektrom os gyor­
sulásérzékelőt. A vezérlőkör a 4334 tip . gyorsu­
lásérzékelőből, az 1606 tip. előerősítőből és a 
2603 tip. m érőerősítőből állt. T ulajdonképpen ez 
utóbbi képezi a m érőkört is, m ivel a  m érőerő­
sítő m utatós m űszeréről olvastuk le a rázóasztal 
vezérlési sz in tjé t is. A m érőerősítő k im enetét az 
1017 tip. szinuszjelgenerátor kom presszor-be­
m enetéhez csatlakoztattuk. A m érés, ill. auto­
m atikus hangolás a la tt m anuálisan választottuk 
ki az adott frekvenciasávhoz a legm egfelelőbb 
szabályozási időállandót. A generáto r autom a­
tikus hangolását a 2305 tip. szintíró  tengely­
csonkjáról vezéreltük. A hangolási sebességet 




ÉTI Vibrométer Mérőerősítő Szintíró
I. VEZÉRLŐ KOR
II. MÉRŐKOR
4. ábra. A  BWH 301 +  ÉTI Vibrom éter hitelesítésénél alkalm azott
m érési elrendezés
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papírsebességét (0,3 mm/s) a hangolási sebes­
séggel szinkronizáltuk. Így a logaritm ikus lép­
tékű  frekvenciahangolás m egegyezett a regiszt­
rálópapír logaritm ikus beosztásával.
A BWH 301/283 m érőátalakítóból és a Vibro- 
m éter  m űszerből álló rezgésm érő rendszer k i­
m enetét a 2603 tip. m érőerősítőbé csatlakoztat­
tuk. A m érőerősítő bem eneti im pedanciája 2,2 
Mohm II 30 pF.
A m érőerősítővel felerősített je le t a 2305 tip . 
szintíróba vezettük. Az ily m ódon kialakított 
m érőrendszer lehetővé te tte  a bemérendő m ű­
szer frekvenciam enetének autom atikus felvéte­
lét, konstans gyorsulás-, sebesség-, illetve el­
m ozdulásvezérlés mellett.
A m érés folyam án csúcsértékeket regisztrál­
tunk, illetve olvastunk le a  m érőm űszerről.
A mérőrendszer kalibrálása
Az alkalm azott piezo-m érőátalakító a rezgés­
gyorsulással arányos feszültséget szolgáltat, kö­
vetkezésképpen a vezérlő-m érőkört rezgésgyor- 
sulásszintre kalibráltuk. Ez a következő módon 
történt.
Az 1606 tip . műszer b eép íte tt hitelesítő rázó­
asztalkával rendelkezik; így a 4334 tip. gyor­
sulásérzékelőt a rázóasztalkára erősítettük, 
m ajd az aszta lt 50 Hz-nél 1 g rezgésgyorsulás- 
szintre gerjesztettük. Az előerősítő rendszer 
erősítését úgy szabályoztuk, hogy
Leslies =  9 ,81m /s2 4- 981 m V csúcs.
Ez a szintválasztás előnyös a vezérlési szintek 
beállításánál, m ivel így pl. 10 m /s2 gyorsulás­
nak 1000 mV feszültség felel meg. Továbbá, az 
1000 mV-hoz tartozó dB -értéket 120 dB-nek 
választottuk, így teh á t az alapszint:
0 dB =  IO“ 6 V.
A választott gravitációs gyorsulásszintnek 
megfelelő feszültségszint alapján az előerősítő
6. ábra. A  rázóasztal 0,025 m/s konstans sebesség 
m ellett kapott á tv ite li görbéje
egyszeres, illetve kétszeres integráló áram köré­
nek adott tulajdonságai a továbbiakban m egha-
5. ábra. A  10 m/s1 konstans gyorsulás m ellett 
kapott görbe
7. ábra. A  0,0001 m konstans elmozdulás m ellett 
nyert á tv ite li görbe
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8. ábra. A  rázóasztal frekvenciam enete 10 m/s2 
konstans gyorsulás m ellett
tározzák az adott rezgéssebesség, illetve rezgés­
elm ozdulásnak m egfelelő feszültségértékeket.
Így tehát rezgéssebességszint ellenőrzésekor, 
3 H z-re választott alsó határfrekvencia esetén
1 m /s -í- 1000 mV,
továbbá — a rezgéselm ozdulásszint ellenőrzé­
sekor — 3 Hz alsó határfrekvencia esetén
0,1 m  -4- 1000 mV.
Az előzetesen végzett rezgésszint kalibrálá­
sok alapján beállíto ttuk  az egyes rezgésmódok­




frekvenciatartomány 15. . .  2000 Hz 
Sebesség:
vezérlés 0,025 m/s
frekvenciatartomány 6 . . .  600 Hz
Elmozdulás:
vezérlés 0,0001 m
frekvenciatartomány 3 . . .  100 Hz.
A vezérlések linearitásának  ellenőrzésére, ill. 
figyelem bevétele végett regisztráltuk a vezér­
lési szintek frekvenciafüggőségét is; ezeket az 
5., 6. és 7. ábrán  m u ta tjuk  be.
A „BWH 301 +  VIBROMÉTER” gyorsulás-, 
sebesség, illetve elm ozdulás-frekvenciam enetét, 
a 8., 9. és 10. ábrán  láthatjuk.
10. ábra. A  BW H 301 +  ÉTI V ibrom éter á t­
viteli karakterisztikája 0,0001 m konstans elm oz­
dulás m ellett
9. ábra. A BWH 301 +  ÉTI Vibrom éter átviteli 
karakterisztikája 0,025 m/s konstans sebesség 
m ellett
Diszkrét frekvenciájú rezgésszint kalibrálás
Az előzetesen m ár m eghatározott rezgésszint/ 








Gyorsulás 10 m /s2 10 ms—2 8,5 m/s2
Sebesség 0,025 m/s 30 mms—1 13,3 mm/s
Elmozdulás 0,0001 m 0,1 mm 0,077 mm
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venciájú jelle l is elvégeztük a rezgésmérő ren d ­
szer kalibrálását. Ezúttal azonban  a rezgésmérő 
m űszerről olvastuk le a k ije lze tt rezgésszint 
értékeket. Az eredm ényeket az 1. táblázatban 
foglaltuk össze.
Mérési hiba




frekvenciamenet hibája 0,2 dB
1606 tip. hitelesítő esz­
köz:
hitelesítő jel hibája 0,5 dB
frekvenciamenet linea- 
•rltási hibája 0,5 dB
2603 típ. mérőerősítő: 
frekvenciamenet hibája 0,5 dB
2305 tip. szintíró:
frekvenciamenet hibája 0,5 dB
25 dB-es dinamika- 
potenciométer hibája 0,2 dB
írási feloldóképesség 
hibája 0,25 dB
A m érési hiba a
h =][a2 +  62 +  c2 . “
összefüggés alapján szám ítható.
A utom atikus vezérlőkör és m anuális vezérlés 
esetén a m érési hiba
h =  +0,28 dB.
Az autom atikus vezérlés -+ a  regisztrálás m é­
rési hibája
h  =  ± 1 ,07  dB.
Az eddig tárgyalt au tom atikus mérési m ód­
szer főleg rezgésgyorsulásszint, vagy rezgés­
sebesség, illetve rezgéselmozdulás vizsgálata 
esetén alkalmazható előnyösen, mivel gyors 
frekvenciam enet m eghatározásokat tesz lehető ­
vé. Szélesebb frekvenciaátfogású sebesség-, 
vagy elmozdulás-vezérlések csak viszonylag n a ­
gyobb rezgésszinteken végezhetők, ugyanis a 
gyorsulásérzékeny m érőátalakító  rendszerből 
következően a jel egyszeres, illetve kétszeres 
integrálása u tán  a jelá ta lak ító  jele esetleg az 
előerősítő/integrátor rendszer zaj szintjével ösz- 
szem érhetővé válik.
Ezekből következik, hogy am ikor a m ásodik 
Vibrom éter műszer vizsgálatára került sor, és
a m érési feladat szerin t a bem érést az útampli- 
tudóra való vezérléssel kellett végeznünk, akkor 
a m érési program hoz leginkább illeszkedő mé­
rési m ódszert kelle tt kidolgoznunk.
A m érési összeállítást a 11. ábrán  láthatjuk. 
Az ú tam plitudóra való vezérlési követelményből 
következik, hogy ez esetben a legcélszerűbb, ha 
a vezérlő m érőátalakítónak ú tadót választunk. 
Választásunk egy H ottinger W  10 tip  útadóra 
esett, am ely a + 1 0  mm tartom ányban teszi le­
hetővé a rela tív  útm érést.
11. ábra. A  m éréshez használt készülékek  
elrendezése
Rezgés útamplitudó-vezérlésen alapuló 
kalibrálás
A m érőrendszer blokkvázlata a 12. ábrán lát­
ható. Első lépésként a vezérlő ú tadó kalibrálá­
sát végeztük el. Ehhez az érzékelőt egy m ikro­
m éterrel felszerelt tartóállványba fogtuk be, 
m ajd a hozzá csatlakozó m érőerősítő saját h ite­
lesítése u tán  az elm ozdulásérzékelő érzékeny­































12. ábra. A V ibrom éter sebesség- és gyorsulásmérési elrendezés blokk­
sémája
(A szaggatott vonallal kapcsolt részek csak a h itelesítésnél kerülnek fel-
használásra)
elm ozdulásértéket állítottuk be a m érőerősítő 
kim enetén. Ugyanezzel a m ódszerrel ellenőriz­
tü k  az elmozdulásérzékelő am plitudólinearitását 
is. A hitelesítéssel elértük, hogy a m érőerősítő 
m éréstartom ány-kapcsolóján leolvasható számok 
végkitérésben ugyanannyi /zm-nyi elmozdulás­
sal egyenlők, a mérőerősítő kim enetén pedig 
ilyenkor (végkitérésnél és m inden m éréstarto­
mányban) pontosan 4 V (+ 0 ,5% ) feszültség 
m érhető. Ezt a feszültséget m értük  azután a 
m érés során is digitális voltm érővel, mégpedig 
e ffe k tiv  értékben. Ez a szintválasztás a m érés 
során kényelm es volt, m ert a m űszer és a V ib­
rom éter  között ily módon nem  volt szükség á t­
szám ításra, hiszen a Vibrom éter is effektiv  ér­
téke t mér. E m iatt a digitális voltm érővel m ért 
feszültségek és a rezgéselmozdulás effektiv  é r­
téke között igen egyszerű átszám ítás adódik. 
Nézzünk egy példát.
Legyen a KW S-II/5 tip. m érőerősítő pl. a 
„100” feliratú  m éréstartom ányra beállítva. Ha 
a kim enetére kapcsolt digitális voltm érő 4 V-ot 
m utat, úgy az elmozdulás effektiv  értéke ép­
pen 100 jum.
Kövessük m ost végig a mérés m ódszerét a 12. 
ábra alapján. Je lfo rráskén t az 1017 tip . ala­
csonyfrekvenciás szinuszgenerátort használtuk. 
A generátor feszültségkim enetéről —  a  nagy 
vezérlési teljesítm ény m iatt — az LV 101 tip. 
teljesítm ényerősítőt tápláltuk, am elynek kime­
netére az ESE 201 tip. rázóasztal bem enőkap­
csait csatlakoztattuk. A rázóasztalra csavaros 
kötéssel felerősítettük  a Vibrom éter BW H 301 
tip. gyorsulásérzékelőjét és az induktív  elmoz­
dulásérzékelő mozgó vasm agját. A W 10 tip . in­
duktív elm ozdulásérzékelőt a hozzá szükséges 
további félh idat is tartalm azó KW S-II/5 tip . — 
előzetesen a m érőátalakítóval együtt kalibrált 
— m érőerősítőhöz kapcsoltuk. A m érőerősítő 
kim enetére csatlakoztattuk a PM 2421 tip . digi­
tális voltm érőt, am ellyel a rezgéselm ozdulással 
arányos feszültségszintet m értük, va lam in t a 
TR 4602 tip . oszcilloszkópot is. Az oszcillosz­
kóp szerepe itt az, hogy a jelalak helyességén 
túlm enően ellenőrizni lehet vele a rázóasztal 
helyi rezonanciáit, valam int a hálózat á lta l oko­
zott am plitudóingadozást (lebegést).
E zavaró in terferenciák  a rezgésszint szabá-
39
lyozási időállandójának m egfelelő m egválasztása 
révén eredm ényesen csökkenthetők. A blokk­
vázlaton, az oszcilloszkóp bem eneténél lá tha tó  
— pontvonallal jelölt — kapcsolat a szabályozó 
visszacsatolás. Ezt az 1017 tip . generátor kom p­
resszor-bem enetéhez csatlakoztattuk, így vezér­
lőkörünk alkalmassá vált a rra , hogy a rázóasz­
tal frekvenciam enete és a terhelő  statikus tö ­
m eg által előidézett változásokat kiegyenlítse.
A kom presszor-bem enet alkalm azása egyéb­
ként max. 40 dB szintváltozás autom atikus k i- 
egyenlítését teszi lehetővé. A vezérlő- és egyú t­
tal m érőkör ily módon fe lve tt hitelesítő fre k ­
venciam enetét láthatjuk  a 13. ábrán.
A m éréseket különböző diszkrét frekvencia- 
értékeknél végeztük el. A nagyszám ú m érési 
adatra  való tek in tette l azonban csak a 20 H z  
frekvenciánál végzett m érések eredm ényeit kö­
zöljük a 2. és 3. táblázatban. A  táblázatokkal 
kapcsolatban megjegyezzük, hogy a Vibrom éter  
m érési h ibájaként m egadott % -os érték előjele 
a hiba, s nem  a szükséges korrekció  é rte lm ét 
jelzi. A -f- előjel tehát azt jelenti, hogy a V ib ­
rom éter  többet m ér m int kellene.
A diszkrét frekvenciájú m éréseken kívül k i­
a lak íto ttunk  egy autom atikus, ú tam plitúdó 
kalibrálására alkalmas m érőm ódszert is, am ely  
a frekvenciam enet regisztrálását is lehetővé 
teszi.
13. ábra. A  vezérlő- és mérőkor kalibrációjánál 
fe lve tt frekvenciam enet
A rezgés útamplitudó-frekvenciamenetének 
felvétele
A m érést a  14. ábrán vázolt m űszerösszeállítás­
sal ha jto ttuk  végre. Lényeges változás az előző 
méréshez képest az, hogy i t t  a Vibrom éter vég­
erősítő fokozatára csatlakoztunk a 2112 tip. 
mérőerősítő bem enetével.




A mért gyorsulás m/s2-ben A mért sebesség mm/s-ban
1 2 3 4 5 átlag 1 2 3 4 5 átlag
2000 255 270 267 254 269 263 34,3 34 32 33 31,5 32,94
1500 192 207 203 198 200 200 27 26 25,4 25,2 25,5 25,82
1000 127,5 136,5 134 140 131,5 133,9 18 17,3 16,2 16,5 16,3 16,86
900 116 120 118,5 117,5 115 117,4 16,4 15 14,7 15,1 15,1 15,26
800 102 110 106,5 102,5 107 105,6 14,6 13,8 11,8 13 12,9 13,22
700 92,5 93,5 94 95 96,5 94,3 12,8 11,9 10,5 11,8 12,1 11,82
600 79,5 81 80,5 82,5 80 80,7 11 9,8 9,5 9,4 9,7 9,88
500 66 68,5 68 67,5 70 68,0 9,5 8,5 8,1 8,2 8,3 8,52
400 53 54,5 54 52,5 51,5 53,1 7,7 6,9 6,5 6,4 6,4 6,78
300 39 41 40 39,5 39 39,7 5,8 5,1 5,05 5,1 5,2 5,25
200 27 27,5 27 26,5 28 27,2 3,95 3,3 3,2 3,4 3,1 3,39
100 13,6 13,6 13,8 13*7 13,9 13,72 2,1 1,6 1,6 1,5 1,4 1,64
90 12,75 12 12,4 12 12,25 12,28 1,9 1,5 1,4 1,4 1,5 1,54
80 10,8 10,9 10,5 10,8 10,6 10,72 — — —
70 9,8 9,6 9,7 9,5 9,6 9,64 — — — — — —
60 8,3 8,1 8,1 8 8,2 8,14 — — — — — —
50 7,2 6,2 6,8 6,9 6,5 6,72 — — — — — —
40 5,9 5,5 5,4 5,2 5,3 5,46 — — — — — —
30 4,45 4,1 4 3,9 3,8 4,05 — — — — — —
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3. táblázat


















2000 263 32,94 251,32 31,58 +4,65 +  4,31
1500 200 25,82 188,49 23,69 +6,11 +  8,99
1000 133,9 16,86 125,66 15,79 +6,56 +  6,78
900 117,4 15,26 113,09 14,21 +3,81 +  7,39
800 105,6 13,22 100,53 12,63 +5,04 +  4,07
700 94,3 11,82 87,96 11,05 +7,21 +  6,97
600 80,7 9,88 75,40 9,47 +7,03 +  4,33
500 68,0 8,52 62,83 7,89 +8,23 +  7,98
400 53,1 6,78 50,26 6,32 +5,65 +  7,28
300 39,7 5,25 37,70 4,74 +5,31 +10,76
200 27,2 3,39 25,13 3,16 +8,24 +  7,28
100 13,72 1,64 12,57 1,58 +9,15 +  3,80
90 12,28 1,54 11,31 1,42 +8,58 +  8,45
80 10,72 — 10,05 1,26 +6,67 —
70 9,64 — 8,80 1,11 +9,54 —
60 8,14 — 7,54 0,95 +7,96 —
50 6,72 — 6,28 0,79 +7,01 —
40 5,46 — 5,03 0,63 +8,55 —
30 4,05 — 3,77 0,47 +7,43 —
A 2112 tip. m érőerősítő kim enetét a 2305 tip. 
szintíróra csatlakoztattuk. A szintíró hajlékony 
tengely segítségével autom atikusan és sajá t pa­
pírsebességével szinkronban hangolja a 1017
tip. szinuszgenerátort, így a reg isztrátum on fel­
tü n te te tt frekvencialépték m inden tovább i kor­
rekció nélkül igaz. A rezgéselm ozdulás valódi 
értékét a W 10 tip. induktív  elm ozdulásérzékelő
ÉTI Vibrométer Mérőerősítő Srintíró
14. ábra. A z útam plitudó frekvenciam enetének felvételére szolgáló mérési
elrendezés blokksémája
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és a KW S-II/5 tip. m érőerősítő segítségével el­
lenőrizhettük. Hogy a rázóasztal frekvencia­
m enete a mérés során is a 13. ábra szerinti le­
gyen, megfelelően kelle tt m egválasztani azt a 
konstans útam plitudót, am elynél a szükséges 
utánszabályozás még autom atikusan változtat­
ható a frekvencia függvényében (tehát a k íván t 
kiegyenlítés nem halad ja  meg a 40 dB-t). E rre  
a célra a kísérletek eredm énye szerint ez eset­
ben a 30 /um rezgéselm ozdulásszint volt a lka l­
mas. A frekvenciam enet felvételét tehát 30 /um  
értékű  konstans elm ozdulásnál végeztük. A 
konstans útam plitudónál kapott frekvenciam e­
net regisztrátum át a 15. ábrán  láthatjuk.
A m érés hibája
Ez a felhasznált m űszerek hibáiból akkum ulá­
lódik, és az egyes m űszerek specifikált m érési 
hibáiból a négyzetes középérték képzésével 
nyerhető.
A m érésben felhasznált — és a mérési h iba 
szem pontjából szóba jöhető — műszerek spe­
cifikált mérési hibái a következők.
2305 tip. «zintiro: 
a frekvenciamenet hi­
bája 0,5 dB (+2%)
a 25 dB-es dinamika- 
potenciométer hibája 0,2 dB (+0,8%)
0,25 dB (±1%)
2112 tip. mérőerősitő: 
a frekvenciamenet hi­




bája 0.2 dB (±1,5%)
PM 2421 tip. digitális 
voltmérő:
mérési hiba +  0,1%.
15. ábra. A Vibrom éter útam plitudó frekven­
ciamenete 30 /um-es am plitúdó esetén
A  m érési hiba a
h = \ a l -+ b2 +  c2 . . .
összefüggésből szám ítható. Ennek alapján a 
sebesség- és gyorsulásm éréseknél a m érési hiba
h =  +2,5% ,
az útam plitudó frekvenciam enetének felvétele­
kor pedig
h  —  +3,5% .
Ipari igényként m ind gyakrabban m erülnek 
fel olyan rezgésm érési feladatok, am elyeknél 
különböző típusú  m űszereket használnak. A ki­
dolgozott m ódszer alapján Szolgálatunk felké­
szült a különböző m űszerek ellenőrző bem éré­







A m űszaki gyakorlatban sokszor előfordul, hogy 
gáznem ű közegben, átlátszó folyadékban végbe­
menő áram lást, vagy az oldódás egyenlőtlensé­
gét meg kell figyelni, és rögzíteni kell annak 
időben, térben való lefolyását. A feladat 
megoldható, ha a vizsgálat alá vont jelenséget 
á t tud juk  világítani.
Átlátszó közegek inhom ogenitásait az ún. 
schlieren-optikai m ódszerrel tud juk  megvizs­
gálni. August Toepler ném et fizikus alkalmazta 
először (a m últ század hatvanas éveiben) ezt az 
optikai m ódszert vegyi folyamatok, diffúziós je­
lenségek vizsgálatára. Az utóbbi 50 év alatt 
igen nagyszám ú olyan ipari problém a me­
rü lt fel, am elyek megoldásához a schlieren- 
optikai berendezéseket használják. Ilyen pl. a 
repülőgépgyártásban a szárnyprofil és a hajó­
test m éretezése, célszerű kialakítása. Használ­
ják  a módszert a tüzeléstechnikában is az üzem­
anyag keveredésének, lam ináris vagy turbulens 
áram lásának vizsgálatára az égőterekben.
A schlieren-optikai vizsgálatok nem  befolyá­
solják a m egfigyelni kívánt közeg mozgását, 
állapotát, ami rendk ívü l előnyös a hőm érséklet 
és áram lási sebesség m érésére gyakran használt 
szondákkal szemben. A nagysebességű áram lá­
sok esetében különösen előnyös a szondák mel­
lőzése, m ert azok a valóságos áram lási képet 
erősen torzítják, és az értékelést megnehezítik.
A m ódszer érzékenységét tág határok  között 
lehet változtatni. A 23 °C hőm érsékletű szobá­
ban a testhőm érsékletű emberi kéz á lta l a kör­
nyezetnek adott hő ha tására  létrejövő áram lást 
jól m egfigyelhetővé lehet tenni (1. ábra). Más­
részről csökkenteni lehet az érzékenységet any- 
nyira, hogy a rakétahajtóm űvek több ezer fok 
hőm érsékletű csóvájában a lökéshullám ok lát­
hatóvá válnak.
1. ábra. Szobahőmérsékletű helyiségben a sch lie- 
ren-m ezőbe tarto tt kéz körül kialakuló légáram lás
Az átlátszó közegek vizsgálatához m ás opti­
kai módszerek is használatosak: a legfontosabb 
és legelterjedtebb az interferom éteres m ódszer  
és az árnyékfényképezés. Egyiket sem használ­
ják  azonban olyan széles körben, m int a schlie- 
ren-m ódszert, m ert az in terferom éter optikai
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2. ábra. A  levegőnél sú lyosabb széndioxid tö l­
csérbe tö ltése
M egfigyelhető  a tölcsér alján  és a túltöltés m ia tt 
a tölcsér bal szélén k ifo lyó  C 02 gáz
rendszere költséges, igen pontos beállítást igé­
nyel, és a kapott eredm ények értékelése hossza­
dalmas. Az árnyékfényképezés sokkal é rzéke t­
lenebb az interferom etriás és a schlieren-m ód- 
szernél, előnye viszont, hogy  egyszerű felszere­
lés szükséges hozzá, de a gázok törésm utató-vál-
3. ábra. Fény törése ritkább  — kisebb törésm uta­
tójú  — közegből nagyobb törésmutatójú (n2) 
közegbe lépéskor
tozásának kicsinysége m iatt az eredm ényeket 
nehéz értékelni.
A schlieren-berendezés egyszerűbb m int az 
interferom éteres, és teljesítőképessége nagyobb 
m int az árnyékfényképezésé. Előnye még, hogy 
a vizsgált jelenségről fénykép- és mozgófilm- 
felvétel, valam int nagysebességű film felvétel is 
készíthető, így a változások térben  és időben 
is vizsgálhatók (2. ábra).
A schlieren-elv fizikai alapjai
Ismeretes, hogy a különböző optikai törésm uta­
tójú közegek határán  áthaladó fénysugár meg­
törik. A Snellius-Descartes tö rvény szerint (3. 
ábra):
sin x l n1
i
sin a2 n2
ahol n t és n2 a két közeg törésm utatója, 
ct! a beesési szög és 
a2 a törési szög.
Ha a törésm utató  párhuzam os rétegek között, 
igen kis lépésekben, m integy folyam atosan vál­
tozik (pl. gáz és folyadék áram lások esetében),
4. ábra. Fény törése növekedő törésmutatójú  
közegben
úgy a fény  gyakorlatilag folyam atosan törik  
meg, am in t ezt a 4. ábrán is lá tha tjuk . Az n i . .  . 
n7 az egyes rétegek törésm utatói. A törésm utató 
értéke — m in t ism eretes — a fény  hullám hosz- 




5. ábra. Fénysugár szögének változása elemi 
törésm utató változás esetén
A törésm utatóváltozást elemi rétegekben 
vizsgálva, azt kapjuk, hogy
n 2  — n i +  ciw =  % -|— dm,  
dm
~Q~
ahol G a törésm utató  gradiense,
dn a törésm utató elemi változása, 
dm az elemi réteg vastagsága.
A szögekre nézve az 5. ábra nyú jt eligazítást, 
am elyben
d(p a beesési szög elemi változása, 
da a fény továbbhaladási szöge a dn törés­
m utatóval változó közegben.
Többféle schlieren-optikai rendszer állítható 
össze, attó l függően, hogy milyen op tikai ele­
mek állnak rendelkezésünkre, illetve, hogy me­
lyik összeállítás felel meg a legjobban a köve­
telm ényeknek.
A lencsékből összeállított rendszer előnye: 
könnyebb az elem eket beszerezni, s op tikai pá­
don összeállítható. H átránya, hogy csak kis á t­
m érőjű terek  vizsgálhatók, és a lencsék optikai 
hibái zavarók lehetnek, ha nem ko rrigá lt len­
cséket használunk.
Tükrökkel összeállított schlieren-rendszerrel 
nagy átm érőjű  tereket vizsgálhatunk, optikai 
hibáik lényegesen kisebbek m int a lencsékéi. 
H átrányuk, hogy erősebb, rezgésm entes felfo­
górendszert igényelnek.
Egyszerű, egylencsés schlieren-rendszert a 6. 
ábrán m uta tunk  be. Vonalas vagy pontszerű 
fényforrás képét kondenzor lencsével egy rés­
re képezzük le. A késéit a nagyobb gyújtó távol­
ságú és nagyobb átm érőjű  lencse gyú jtósík já­
nak a közelében helyezzük el. Így elérhetjük, 
hogy a lencse túlo ldalán elég távol képezzük 
le a rés képét, am it a késéllel a k íván t m érték­
ben takarn i tudunk. Ha inhomogén tö résm uta­
tójú tárgyat helyezünk a lencse közelébe, akkor 
az inhomogenitások által e ltéríte tt sugarak  el­
kerülik a kitakaró  késéit, és a képsíkra leképez­
hetjük az inhom ogenitásokat.
Bonyolultabb, de pontos m éréseket tesz lehe­
tővé a kétlencsés schlieren-rendszer (7. ábra). 
A fényforrás képét ez esetben is keskeny résre
6. ábra. A  legegyszerűbb schlieren-összeállítás
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1. lencse 2. lencse
7. ábra. K ét lencsével összeállítható schlieren-rendszer
vetítjük  Ha a rés az Lj lencse gyújtósíkjában 
van, akkor az Llt L2 lencse között párhuzam os 
sugárnyalábot kapunk. Az L2 lencse gyújtósík­
jában  levő késéllel a rés képét ki tudjuk ta k a r­
ni. Ha a két lencse közötti térben  homogén kö­
zeg van, a rés képe teljesen kitakarható, és a 
képsík sötét. Ha a két lencse között tö résm uta­
tóbeli inhomogenitás van hőm érséklet-, illetve 
koncentrációkülönbség m iatt, akkor a párhuza­
mos sugárnyaláb a különböző törésm utatójú h e ­
lyeken  megtörik, az eredeti sugárm enettől eltér. 
E lkerüli a késéit, és a fényképező objektív le­
képezi a mögéje helyezett ernyőre.
Pontosan csiszolt homorú gömb tükrökkel, il­
letve tükörrel még érzékenyebb schlieren-opti- 
kai rendszer állítható össze. Egyetlen hom orú 
tükörre l a 8. ábrán látható rendszert lehet ösz- 
szeállítani. A fényforrás képét célszerű ez eset­
ben is kondenzorral keskeny résre vetíteni, s a 
lehetőleg hosszú gyújtótávolságú göm btükröt 
az optikai tengelybe helyezzük. A hom orú
göm btükröt gyújtó távolságának kétszeres távol­
ságára helyezzük a réstől. A tük rö t forgassuk 
el m integy 2— 3°-nyira, hogy a rés képét ne 
vissza a résre, hanem  attó l 1—2 cm -re vetítse. 
A rés közelében elhelyezett tükörrel vagy üveg­
prizm ával e lté ríthe tjük  a visszavert fényt. Ha 
a rés képét késéllel k itakarjuk, az ernyőn, illet­
ve fényképező lemezen schlieren-effektust hoz­
hatunk létxe.
A schlieren-rendszer kétszeresen érzékeny, 
ha a vizsgálandó közeget egészen közel, a tü ­
körfelülettől csak néhány cm -re helyezzük el. A 
fénysugár az inhomogén részeken a tükör felé 
menet és a tükörrő l visszaverődve ugyanabban 
az irányban halad, s az e lté ríte tt sugarak talál­
kozva, intenzívebb eltérést m utatnak. Vigyáz­
nunk kell arra , hogy a tükör a visszavert suga­
ra t az eredeti sugártól csak 1—2°, m axim álisan 
3°-ra térítse  el, és ez esetben is csak a tükör 
előtt közvetlenül elhelyezett jelenségek vizsgál­
hatók zavartalanul. Nagyobb szögeltérés esetén
Homorú gömbtükör
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8. ábra. Egy homorú göm btükörrel összeállítható nagyon érzékeny 
schlieren-rendszer
9. ábra. A z 5. ábrán látható összeállítással készí­
te tt felvéte l a gyertya lángja fe le tti gázáram­
lásról
A  gyertyát a tükör síkja előtt m in tegy 40 cm-re 
helyeztük el. A tükör és a gyertya közötti nagy 
távolság m iatt már kettős kép keletkezett
a tükö rre  tartó  és az onnan visszaverődő sugár 
kettős képet hoz létre.
Az itt  le írt rendszerhez célszerű 3— 6 m gyúj­
tótávolságú, felü letén  tükrösíte tt göm btükröt 
használni, m ert 3 m -nél kisebb gyújtótávolság­
nál a kettős kép keletkezésének veszélye erősen 
megnő (9. ábra). A 6 m -en tú li gyújtótávolság­
nál a term észetes légmozgás a képet zajossá te­
heti, s ez zavaró, ha a rendszer legnagyobb ér­
zékenységét akarjuk  kihasználni.
Érzékeny schlieren-rendszer összeállítása 
két tükörrel
A kéttükrös rendszernek több előnye van a 
többi schlieren-rendszerrel szemben. A  legfon­
tosabb az, hogy a vizsgálandó tárgy  elhelyezése 
a két tükör közötti párhuzam os sugárnyalábban 
nem kritikus. Az összeállítás elvi ra jz á t a 10. 
ábrán látjuk.
A vizsgálati té r m éretét a ké t tükör átmérője 
határozza meg. E tükrök gyújtó távolsága 3—5 
m és teljesen egyform a. A göm btükrök felállí­
tásánál a fényforrást és a k itakaró  késéit 
a tükrök gyújtópontjában kell elhelyezni, 
egyforma, lehetőleg kis szög alatt. A tü k rö k  kö­
zötti mezőben párhuzam os sugárnyaláb  legyen.
A vizsgálandó jelenség a két tükör között bár­
hol lehet, m ert a rendszer érzékenysége csak a 
második tükör gyújtótávolságától függ. A tér 
valam ely inhom ogenitást tartalm azó helyén  a 
fénysugár e szöggel eltérül. Az op tikai sugár-
10. ábra. Érzékeny schlieren-rendszer Összeállítás két tükörrel
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11. ábra. A  kétlencsés schlieren-képalkotás szám ításához szükséges méretek
m enet szám ításánál az a’ eltolódás, az e-on k í­
vül csak f - tő i, a második tü k ö r  gyújtótávolsá­
gától függ:
Aa’ =  f  tg  e.
M ivel e kicsiny, azért írha tó :
Afl’ =  f  e
(itt m ár az e radiánban értendő).
A rés képének eltolódása és a feketedés az e 
m onoton függvénye.
A fényforrással, az a lkalm azott kondenzor- 
ra l és réssel szemben tám aszto tt követelm ények 
nem  nagyok, mindössze az a  fontos, hogy a rés 
megfelelően szabályos és elég fényerős legyen, 
hogy a rendszerben szabályos alakú vonala t 
vagy pontszerű fényforrást helyettesíthessen.
Tegyük fel, hogy két elem ből álló rendsze­
rünk  van, amelyben a párhuzam os fénysugár 
halad a schlieren-mezőn keresztül.
A 11. ábra az optikai sugárm enetet m u ta tja . 
H a fényképező lencse n incs a sugárm enetbe 
helyezve, a második schlieren-lencse vagy tü ­
kör (L2) az inhomogén mező (Pl) képét leképezi. 
A vékony lencsére vonatkozó összefüggés a lap ­





ahol s a vizsgálati jelenség távolsága L2 len ­
csétől,
F Li az L2 lencse gyújtótávolsága.
Ha fényképezőgépet használunk, akkor an n ak  
lencséje is tagja lesz az o p tika i rendszernek. A
fényképezőgép lencséje mögött a távolságra 
fogjuk a vizsgált jelenség éles képét kapni:
Fo (d — x) 
d — x  — F  o ’
( 2 )
ahol F0 a fényképező kam era objektívjének a 
gyújtó távolsága,
d  az L2 lencse és a kam era közötti tá ­
volság,
x  a kép távolsága az L2 lencse mögött, 
fényképezőgép alkalmazása nélkül.
Meg kell jegyezni, hogy a P l kép helyzete, 
valam int az x  előjele függ az s és az F L2 ará­
nyától. Ha a P l valóságos kép, am elyet az L2 
lencse m ögött a rajzon jobbra nyerünk, akkor s 
nagyobb m in t F L t, és x  pozitív. Ha s kisebb 
m int F L2, a P l képet L2-től balra kapjuk, és x  
értéke negatív.
A schlieren-jelenséget a fényképezéshez meg­
felelően le kell kicsinyíteni, ennek m értéke a 
vizsgálati té r  R  átm érőjének és a film en fel­
fogott kép r átm érőjének az aránya. K ét lépés­
ben szám ítható, először a schlieren-m ező és a 
Pl kép arányát (mL ) szám ítjuk, m ajd ezt szo­
rozni kell a P l kép és a fényképezett kép ará­
nyával (m0), kicsinyítésével. Ezeket a következő 
összefüggésekkel lehet szám ítani:
m. F ,
s - F Lz
(3)
m0 F 0
F 0 +  x ~  d
(4)
Mivel az x  értékét nem tud juk  közvetlenül
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lem érni, helyesebb s és F Lt -vei helyettesíteni 
az (1) egyenletből. Ezzel a helyettesítéssel, és 
összeszorozva a (3) és (4) egyenleteket, kapjuk 
a kicsinyítés m értékét:
1 =  ' * ***•■ -  (5)
R  s { F n +  F Li) +  d ( F L2 s) F 0 F u
A K utatófilm  Osztályon az á lta lunk  összeállí­
to tt schlieren-rendszer elem einek adatait he­
lyettesítve  a le írt összefüggésekbe, kiszám ítot­
tuk a berendezésünkben nyerhető  fényképm é­
retet.
M ivel a m ásodik tükör gyújtó távolsága F Lt —  
=  3000 mm és s =  1000 mm,
s F , ,  1000-3000 3000000'==____ í ________ _
5 -  F Lt 1000 -  3000 -  2000
=  — 1500 mm.
M ivel F0 =  300 mm (a fotoobjektiv gyújtó­
távolsága), és d =  3050 mm,
F 0 (d -  x) 300 (3050 +  1500) Q(JAa =  ——--------- = ---------------- 1---------- =320 mm.
d — x  —F 0 3050 +  1500 — 300
A nagyítás m értéke:
Z_ _  ______________f Lí f 0______________ =
R  s  (-^o +  F L i ) +  d  (FLi — s) — F 0 F  L t
_______________________3000 • 300__________________
1000 (300 +  3000) +  3050 (3000 -  1000) -  300 ■ 3000
=  0,103.
Az L2 hom orú göm btükör átm érője  400 mm. 
A negatívon leképezett 400 m m -es vizsgálati 
té r  képátm érője:
r =  0,103fí =  0,103 • 400 =  41,2 mm.




Sokféle elemből lehet a schlieren-rendszert ösz- 
szeállítani; legegyszerűbb a 7. áb ra  szerint két,
jó minőségű lencsét kombinálni. A megfelelő 
minőségű lencsék  csak néhány cm -es m éretben 
szerezhetők be. Célszerűbb a néhány dm  átm é­
rővel készíthető hom orú göm btükröket hasz­
nálni.
A tükrök  pontos göm b-alaktól való eltérése 
és felületi egyenetlensége rendszeres h ib á t okoz. 
A csillagászati teleszkópokhoz használt, felüle­
tükön alum ínium ozott tükrök jó m inőségűek és 
alkalmasak a schlieren-vizsgálatokhoz is. Álta­
lános előírások a tükrök felületi m inőségére 
vonatkozóan a spektrum  Na hullám hosszának 
0,1-ét adják m eg a felületi érdesség felső hatá­
rának.
A fényforrás képét rendes kondenzor  lencsé­
vel lehet a résre  gyűjteni. A lencse á tm érő je  és 
gyújtótávolsága a fényhasznosítást erősen be­
folyásolja.
A schlieren-rendszer üzem eltethető kism éretű  
lyuk vagy vonal alakú réssel. A  lyuk  m érete 
befolyásolja a rendszer érzékenységét, de a vizs­
gálati té r teljes kiterjedésében egyenletes az 
érzékenység. Vonalas rést használva, a vizsgá­
landó jelenség tengelyével párhuzam osan kell 
a rést és a késéit beállítani, hogy m axim ális 
érzékenységet kapjunk. Ha a késéi vastagsága 
szám ottevően m eghaladja a rés m éreté t, csak 
a vizsgálati té r  egyik fele lesz érzékeny. Hasz­
nálnak 0,1— 0,2 m m  szélességű réseket, és a 
késéi helyére 0,1, illetve 0,2 m m-es, vagyis a 
rés m éretének megfelelő vastagságú k ifeszített 
huzalt helyeznek. Ha a huzallal te ljesen  k ita­
karjuk  a rés képét, a képernyőn csak a schlie- 
ren-tér inhom ogenitásának világos szintvonalai 
jelennek meg.
A rés lehet üveg, vagy fémlemez, csak hatá­
rozott és egyenes élekkel kell rendelkeznie. A 
kés egyenes é lű  legyen, sok esetben egy zsilett­
penge is megfelel.
Ha a késéi helyére  színszűrőket helyezünk, 
és a rés képét sötét vagy színes m aszkkal ki­
takarjuk, a vizsgálandó jelenség m ögötti h á ttér 
az ernyőn sötét, vagy a m aszknak m egfelelő 
színű lesz. A m aszk két oldalára különböző — 
célszerűen erősen elütő — színeket ke ll válasz­
tani. Az ernyőn m egjelenő inhom ogenitások, a 
színszűrőknek megfelelő sárga-piros vagy  sár­
ga-kék stb. elü tő  színekben jelennek meg, és a 




A schlieren-rendszerhez fényforrásnak  használ­
hatók:
a) vonalas izzószálas lám pák;
b) nagy fénysűrűségű, kis izzófelületű halogén 
vetítő lám pák (12 V 150 W ; 24 V 250 W);
c) ívlám pák (HBO 200, HBO 500, xenon lám ­
pák 7,5 kW -os impulzus üzem ben);
d) rövid villanásidejű  im pulzuslám pák (Stro- 
boflash ms, Strobokin  jus, Fischer típusú ns 
villanásidejű fényforrások).
Az a) és b) pon tban  em lített fényforrások 
könnyen beszerezhetők, az egyes fényképek 
készítéséhez elegendők. A normálsebességű, de 
különösen a nagysebességű film felvétel készíté­
séhez azonban gyak ran  nem adnak elég fényt, 
s a színhőm érsékletük sem  felel meg. A c) pont-
12. ábra. A  Strobokin im pulzus fényforrás, a gyors lefolyású jelenség 
rögzítésére szolgáló dobkamera, és az egytükrös schlieren-rendszer 
1 lámpafej a szikraközzel; 2 kondenzor; 3 rés; 4 tükör; 5 a késéit helyette­
sítő maszk, és két oldalán különböző színszűrők; 6 hosszú gyújtótávolságú  
fényképező lencse; 7 dobkam era; 8 a szikrafényforrás táp-, vezérlő és
késleltető  egységei
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ban em líte tt lám patípusok a film felvételekhez 
csak egyenáram ú tápegységről üzem eltethetők.
A rendkívül gyors jelenségek filmezéséhez, 
fényképezéséhez alkalm azzák a d) pontban sze­
replő im pulzus-fényforrásokat.
A ms, /us és ns nagyságrendű im pulzus-fény­
forrásokat fényképezésnél és nagysebességű 
filmezésnél a jelenséggel szinkronizálni kell. 
Ezekhez a fényforrásokhoz általában szinkroni­
záló és késleltető egységek is tartoznak.
A 12. ábrán  ,«s-os villanásidejű sorozatfelvé­
telekre, a nagysebességű film felvételekre hasz­
nálható fényforrást láthatunk. A villanási időt, 
az im pulzusok frekvenciáját a tápegységen és a 
lám paegységen előre be kell szabályozni. A fény 
erősségét, színképi összetételét a szikraköz ne­
m esgáztöltésének változtatásával lehet szabá­
lyozni. Az impulzus fényforrás fényével lehet 
gyorsan lejátszódó robbanások, lövedékek, lökő­
hullámok áram vonalait rögzíteni. A jelenséget 
az ilyen esetekben, m ikor képsorozatot vesz­
nek fel, dobkam erával rögzítik nagysebességű 
mozgófilmre.
Gyakorlati alkalmazási példák
Valamennyi schlier en-m ódszerr el vizsgálható 
jelenséget nehéz lenne felsorolni. A K utatófilm  
Osztályon schlieren-összeállításainkkal az évek 
során sok érdekes feladato t oldottunk meg, ezek 
közül ism ertetünk  néhányat.
Oldatban lévő m űgyantákat m egszilárdulás 
előtt nagyfeszültségű térbe  helyezve, a m űgyanta 
alkotói polarizálódtak, és a két elektród irányá­
ba áram lás indult meg. Ezt a folyam atot filmre 
rögzítettük, s u tána kockáról kockára haladva 
lehetett az áram vonalak és áram lási sebességek 
változását követni.
Galvanizáló kád m odelljén  kétoldali elszívó 
fejeket helyeztek el. A  vizsgálat célja az volt, 
hogy a m odellen schlieren-m ódszerrel m egálla­
pítsuk azt a m inim ális elszívási erősséget, 
amellyel a kádban keletkező mérgező gázokat 
hatásosan el lehet távolítani. A m unkahelyeken 
ezáltal m egelőzhető a káros és egészségtelen 
huzat. Az elszívófejek helyes elhelyezésével a 
m éretezést is a leggazdaságosabban lehet meg­
változtatni.
Légtechnikai méréssorozatainkból érdekes 
feladat volt a nagy légsebességű, m eghatáro-
13. ábra. Nagysebességű elszívó torok áram képe
zott m éretekkel rendelkező elszívófej elszívási 
környezetének a vizsgálata. A különböző elszí­
vási sebességeknél az elszívófej környezetében 
az áram vonalak alakulását kellett m eghatározni 
azért, hogy az áram vonalak m entén az irán y ­
érzékeny m érőszondák helyes szögű tartásáva l 
a szívási—elragadási sebesség-értékek pontosak 
legyenek. Az így felvett koordináta rendszer 
lehetővé te tte  a különböző elszívófejek elszívási 
környezetének m érését és tervezését. A  vizs­
gált té r  40 cm-es átm érője m egegyezett a 
schlieren-tükör átm érőjével (13. ábra).
Porelszívással kapcsolatos vizsgálatoknál kis­
m éretű, m integy 0,1—0,8 m m-es m ére tű  por­
szem ek elszívását, e lragadását nagysebességű 
film felvevőgéppel rögzítettük  úgy, hogy opti­
kailag is csatlakoztattuk a schlieren-rendszer- 
hez. A nagysebességű film felvételek lehetővé 
te tték  az áram vonalak alak jának  m egfigyelését, 
valam int a porszemcsék sebességváltozásainak 
m érését az elszívófej környezetében, különböző 
pályákon és áram vonalak m entén (14. ábra).
Az egyik nagyvállalat a hegesztés e lő tti m e­
legítéshez  egy- és sokfuratú  m elegítőpisztolyo­
kat alkalm azott különböző nyom ású és összeté­
te lű  gázkeverékhez. A m elegítőpisztolyból k ilé­
pő gázkeverék áram képét fényképfelvétellel 
rögzítettük. M egism ételtük a felvételekét kü lön­
böző gázkeverékeknél és nyomásoknál, többféle 
fúvókával, égő gáz és nem  égő gáz áram lásánál. 
A fényképfelvételekből következtetni lehe t —  a 
felvételi adatok ism eretében — a gazdaságos 
gázkeverék összetételére, a fúvóka célszerű 
alakjára, a gázáram  lam ináris és tu rbu lens sza­
kaszainak m éreteire, az in tenzív  hevítési zóna 
m éretére, valam int a környezetből elvont, a
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14. ábra. Nagy légsebességű porelragadás je len ­
ségről készült nagysebességű film felvétel 
A 2500 kép/s sebességű felvéte len  egy porszem  
elragadása figyelhető m eg. A  film szélén lévő  
1000 H z-es időjel és az e lszívó  torok m éretének  
ism eretében a sebességváltozás mérhető
15. ábra. Előmelegítő gázpisztoly schlieren-áram- 
lási képe
tökéletes égéshez szükséges oxigén belépési he­
lyeire. Az em líte tt m éréseket kéttükrös schlie- 
ren-rendszerben végeztük, m ert a m elegítőpisz­
tolyok m agas hőm érsékletű lángja az optikai ele­
m eket veszélyeztette volna (15. ábra).
A talajeróziós vizsgálatok során schlieren- 
térbe helyezett különböző hom oktalaj m intákat 
vizsgáltunk különböző szélsebességek m ellett. 
Az érdes talajfelszín és a ta la jt borító növény­
zet kölcsönhatását fényképeztük, filmeztük. A 
különböző szélsebességek m elle tt kialakuló ta ­
lajm enti levegő határréteg  vastagsága és moz­
gása, tu rbulenciái nagysebességű és norm ál 
film felvételekről analizálhatók voltak.
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Sokoldalú, fiókos rendszerű, tároló-oszcilloszkóp, 
OG 2—31 tip.
(RFT VEB M esselektronik, Berlin, NDK)
A készülék a korszerű katódsugároszcilloszkó- 
pok irán t tám asztott igényeknek megfelelően, 
cserélhető fiókos rendszerű, és teljesen félveze­
tős felépítésű. Felhasználható a legkülönfélébb 
villamos m ennyiségek kijelzésére, m érésére, és 
különösképp tárolására. K isfrekvenciáktól egész 
a m intavételes-oszcillográfia tartom ányáig van 
lehetőség m éréstechnikai alkalm azásokra. A 13 
cm-es tárolócsöves képernyővel ellátott OG 2— 
31 tip. alapkészülék, a W  300 tip. kétcsatornás 
szélessávú erősítőfiók, és a KG 301 tip. fűrész- 
foggenerátor alkotja a norm álkészüléket (A1
1. ábra. Sokoldalú, fiókos rendszerű tároló­
oszcilloszkóp
kivitel). Az A2 k iv itelben  választhatóan a DV 
301 tip. differenciálerősítőfiók szerepel, m íg az 
A3-ban a W  306 tip . kétcsatornás raszteres 
erősítőfiók. A további cserélhető fiókok között 
rendelhetők a VV 304 tip. négycsatornás erő­
sítő, a VV 305 tip. m intavételes erősítő, a KG
304 tip. késleltető fűrészfoggenerátor és a KG
305 tip. m intavételes fűrészfoggenerátor. Eze­
ken kívül különféle segédegységek és szerelvé­
nyek (pl. lezáró ellenállások, dugaszolható osz­
tók és kondenzátorok, mérőszondák, átm eneti 
darabok, m érőkábelek és fotofeltét) egészítik ki 
a készüléket (1. ábra).
A z  a l a p k é s z ü l é k  m ű s z a k i  a d a t a i :
üzemmódok normál oszcillográfia, le­
olvasás, impulzuskioltás, 
tárolás
Olvasási időtartam ik’b. 1 min
Tárolási idő r több mint 1 nap
Kioltási idő kb. 1,5 s
összehasonlító feszültség 500 pM . . .  50 V, 1:2:5 fo­
kozatokban.
A V V  300 tip. kétcsatornás erősítő e lek tron- 
kapcsolás kivitelű, a nagy sávszélesség nagy ér­
zékenységgel párosul. B eépített póterősítővel 
10x-es eltérítés érhető  el.
Frekvenciatartomány 0 . . .  10 MHz
Érzékenység 100 mV/cm . . .  20 V/cm, Ml.
10 mV/cm . . .  2 V/cm 
Feszültségosztás hibája 3%
Bemenet nem szimm., 1 Mohm,
25 pF
A K G  301 tip. fűrészfoggenerátor az X -irá- 
nyú  eltérítés egyszerű időalapját nyú jtja . Egy-
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szeri jelenségek vizsgálatához különleges u tán - 
világítóvezérléssel is rendelkezik.
\
Időalap 2 s/cm . . .  50 ns/cm
Időmérés hibája kisebb mint 5%
Indítási frekvenciatarto­
mány 0 . . .  >  10 MHz
A V V  306 tip. kétcsatornás raszteres erősítők  
jellem zői:
Frekvenciatartomány 0 . . .  10 MHz (—3 dB esés
100 kHz-re)
Érzékenység 100 mV/cm . . .  20 V/cm
Feszültségosztó hibája +3%
Bemenet 1 Mohm, 25 pF





(Rohde & Schwarz, M ünchen, NSZK)
Az építő ipar, a gépipar és a közlekedés egyre 
jelentősebb kérdése a zajelem zés és-zajvédelem . 
A pontos vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 
bonyolult műszerek legtöbbször nagy m éretűek, 
nehezen kezelhetők, és a hangforrás közelében 
történő elhelyezés nehézségekbe ütközik.
Az EGT tip. hordozható im pulzushangszintm é­
rő kis m érete  és súlya, egyszerű kezelhetősége 
m ellett, az ismert kézi hangszintm érőknél na­
gyobb m érési pontosságot és alkalm azhatósá­
got biztosít (2. ábra).
2. ábra. Hordozható im pulzushangszintm érő
A  m érőm ikrofon és a m űszer közötti 1,2 m -es 
összekötő kábel szükség esetén  100 m -re  hosz- 
szabbítható. A praktikus hordtáskában elhelye­
zett m űszeren a m éréshatár fokozatkapcsolóval 
10 dB-es lépcsőkben állítható , 20— 130 dB kö­
zött. Külön kapcsolóval lehetőség van a m é­
réshatár 20 dB-lel való eltolására is. A készülék 
gyors, lassú és impulzusüzem m ódban egyaránt 
m űködtethető.
Külön átkapcsolóval lehet az egyes súlyozó 
jellegggörbéket beállítani. Nyomókapcsolóval 
rövid ideig ta rtó  maximális hangszintek a k i­
jelzőm űszeren állandó értéken tarthatók. Ennek 
segítségével pl. egy ingadozó szintű hangjel, 
m int am ilyen egy robbanás, illetve csattanás- 
szerű jelenség csúcsértéke, előnyösen vizsgál­
ható.
A m utatós kijelzőm űszeren dB és lineáris 
skála van, az utóbbin a hangnyom ás //bar-ban, 
a gyorsulás m /s2-ben, a bemenő feszültség mV- 
ban olvasható le.
A készülék túlvezérlésjelzőjének érzékenysé­
gére jellemző, hogy pl. 1/10 000 s-ig tartó  tú l- 
vezérlés szem m el jól érzékelhető, kb. 0,5 s-os 
jelzőlám pafelvillanást okoz.
A m űszerhez külső szűrő, m agnetofonkészü­
lék és szintíró  csatlakoztatható.
A nagy dinam ikatartom ánnyal rendelkező 
MKPM típusú, FET tranzisztoros, im pedancia­
váltós m érőm ikrofonnal a berendezés m érés­
határa 160 dB-ig kiterjeszthető.
A táplálás tö rténhet szárazelemmel, a készü­
lékbe helyezett akkum ulátorral, és hálózatról 
tápegységen keresztül. Lehetőség van külső 6 
V-os, illetve 12 V-os autóakkum ulátorral tö r­
ténő csatlakozásra is.
N é h á n y  m ű s z a k i  j e l l e m z ő :
Méréstartományok:
Hangszint 20 . . .  160 dB
Gyorsulás 0,01 ...2 0 0 0  m/s2
Feszültség 0,01 . . .  2000 mV
Frekvenciatartomány 1 0 . . .  20 000 Hz
Súlyozószűrők A, B, C, D, lineáris és
extern
Pontosság +1 dB
Kimenet egyen- és váltakozójel





Számító számláló rendszer programozóval, 
Model HP 5360A és HP 5376A
(H ewlett— Packard Co., Palo A lto , Calif. USA)
Ez a szám ító számláló új típusú  készülék: olyan 
digitális frekvenciaszám láló és kis asztali szá­
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mítógép, am ely a hozzá csatolható 5376A típusú 
programozóegységgel m éréseket, illetve betáp­
lált m érési eredm ényekkel és függvénykapcso­
latokkal aritm etikai m űveleteket végezhet. A 3. 
ábrán a két alapegység működésének töm bváz­
lata látható (H-P Journal, 1970. dec. 3 o.). A 
programozó egység tehá t a számító szám láló és 
más m érőm űszerek vagy perifériális készülé­
kek, pl. digitális voltm érők, szignálgenerátorok, 
regisztrálók stb. között működő közbensőegység 
(interface).
3. ábra. H ew lett—Packard gyártmányú szám ító  
szám láló és programozó töm bvázlata
Az 5360A típusú készülék 0,01 Hz és 320 
MHz közötti tartom ányban működő frekvencia­
számláló. Időtartam m érésnél a feloldóképesség: 
100 ps. A számláló 11 digites. Az elébecsatolt 
ún. „jelkondicionáló” egység a különféle beér­
kező villamos jeleket a számláló nyelvére ala­
kítja, vagyis speciális frekvenciakonverter. így 
a rendszerrel különféle param éterek, pl. hőm ér­
séklet, fázisalak, induktancia, ellenállás stb. is. 
m érhetők. Három alkalm azási területét lehet ki­
emelni: 1. átviteli függvények m eghatározása; 
2. statisztikai analízis; 3. bizonyos típusú  fo­
lyamatszabályozások. Az alkalmazások között 
szerepel pl. m érőátalakítók átviteli karak terisz­
tikájának mérése, illetve kristályoszcillátorok 
aranygőzölésének szabályozása a frekvencia 
függvényében.
Az 5376A típusú programozóegység dugaszol- 
ható  diódákkal vagy lyukkártyával m űködtet­
hető. A diódás program tábla negyvenféle u ta­
sítást tartalm azhat, és a készülékbe kívánságra 
még négy ilyen program tábla építhető be, a 
m axim ális program lépésszám  tehát 200. A prog­
ramozó előlapján három  külön, kézi tárcsás, re­
g iszterrel öt szám jegyig különféle szám értékek 
is betáplálhatók. A program ozónak két függet­
len analóg kim enete is van: X-Y íróhoz, és 
visszacsatolt jeltovábbításhoz. Az összetettebb 
program ok futtatásához három  regisztere köz­
benső adatok gyűjtésére, kettő pedig tárolására 
szolgál (4. ábra).
4. ábra. A H ew lett—Packard gyártm ányú szá­
m ító szám láló
Elektronikus univerzális kéziműszer,
PM 2403 tip.
(N. V. Philips’ G loeilampenjabr leken, Eindhoven, 
Hollandia)
Az új, sokm éréshatárú „m ultim éter” fő előnye, 
hogy a FET-típusú nagyim pedanciájú, 10 
M ohm-os bem enetével m inden m éréstartom ány­
ban, egyen- és váltakozóáram ú kapcsolásban is 
3% -ra pontos, és em ellett 25 Hz és 25 kHz kö­
zötti sávban működik. így  még 100 kohm -os im- 
pedanciájú m érőkörök esetén is aránylag pon­
tos feszültség- és áram m éréseket tesz lehetővé. 
Előnye még, hogy a sa já t bem eneti im pedanciát 
a vizsgálandó áram kör úgyszólván alig terheli. 
A m űszeren a feszültség, áram  és ellenállás 
skála m ellett dB-osztás is van. K om binált AC/ 
DC jelek  esetén a beép íte tt szűrőtag a kétféle  
kom ponens jól e lkü lön íte tt m érését biztosítja. 
A m űszer 3 kV, illetve 6 A tú lterhelés ellen vé­
dett, különleges polaritás jelző is van rajta . A 
m éréstartom ányokat 30 kV-os nagyfeszültségű, 
700 M Hz-es nagyfrekvenciájú m érőfejek, 100
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5. ábra. Elektronikus univerzális kézim űszer
A-es áram váltó, továbbá 10 és 30 A-es söntök 
egészítik  k i (5. ábra).
in tegrált áram körös elektronikát tartalm aznak. 
A BD 7 típus 4 feszültségtartom ányban m ű­
ködik, míg a BD 8 típusnál 0,5 mV és 1000 V 
végkitérés között 17 m éréstartom ány kapcsol­
ható. A készülékhez kívánságra esemény jelző, 
nullapontáthelyező és integráló csatlakozó is 
szállítható (6. ábra).
M ű s z a k i  j e l l e m z ő k :
Mérésta rtományok
a BD 7 típusnál 0 . . .  0,5—1—10—100 mV,
200 mm skálavégkité- 
résre (bemeneti impe­
danciák 25 Mohm és 1 
Mohm között)
a BD 8 típusnál 0 . . .  0,5—50 mV, Ml. 0 . . .
0,1—100 mV 17 fokozat- 
iban; bemeneti impe­
danciák: 25 Mohm a 
legkisebb feszültségtar­
tományban, 500 Mohm 
10 mV-nál, a V-feszült- 
ségtartományoknál pe­
dig egységesen 1 Mohm 
Pontosság jobb mint a skálavégki-
térés 0,5% -a
Válaszolási idő a teljes végkitérés 1 s-on
belül
Referencia feszültség Zener-diódás
Papírsebesség 0,5 mm/min és 500 mm/




6. ábra. Sokméréshatárú laboratóriumi kom pen- 
zográf
M ű s z a k i  j e l l e m z ő k :
Méréstartományok 0 . . .  100 mV, Ml. 1000 V
között 9 fokozatban 
egyen- és váltakozófe­
szültségre,
0 . . .  1 /J.A, ill. 1 A kö­
zött 12 fokozatban 
egyen- és váltakozó­
áramra,
0 . . .  0,1 ohm és 50 
Mohm között (skálakö­
zép a 10 ohm és az 1 
Mohm osztásnál) 6 fo­
kozatban, miközben a 
pontosság itt 5%. ellen­
állás mérésére
Működtetés telepes (2X9 V és 1X1 >5




Sokméréshatárú’ laboratóriumi kompenzográfok, 
BD 7 és BD 8 tip.
(K ipp  & Zonen, Delft, Hollandia)
Az ú j, vízszintes elhelyezésű regisztrálók leg­
különfélébb görberögzítési célra használhatók,
Klinikai laboratóriumi számító abszorpciómérő, 
LKB 7400 tip.
(LKB P rodukter AB, Stockholm , Svédország)
A klinikai, kórházi laboratórium okban a diag­
nózisokhoz szükséges biokém iai elemzések szá­
m a jelenleg ötévenként m egkétszereződik; a la-
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Moratóriumi m unkaerők szám ának növekedése 
ezzel nem  tud lépést tartani. E m iatt egyre fon­
tosabbak lesznek az új típusú, autom atizált 
analizism enetű, digitális kijelzésű és „progra­
mozható” laboratórium i sorozatelemzők. A svéd 
cég új abszorpcióm érője sok tek in te tben  egye­
dülálló készülék. A látható  spektrum tartom ány­
ban működik, b iztosítja az előkészített m inták 
egyedi diszkrét m érését (a m űanyagküvettákat 
használat u tán  eldobják). Igen kis, 0,7 ml m in­
tatérfogat elegendő. A készüléken egymástól 
függetlenül tízféle  elemzéstípus végrehajtható, 
de a felhasználó egyszerű szűrőcserével és rö­
vididejű kalibrálással bárm ely m ás elemzés­
program ot is fu tta tha t. A vizsgálatoknál hasz­
nált reagensek, illetve oldószerek sa já t extink- 
cióértékeit („vakérték”) a berendezés tárolja, és 
elemzés közben a vizsgálandó m in ta  megfelelő 
értékeiből autom atikusan levonja. így  a digi­
tális kijelzőn a m inta  tiszta extinkcióértéke je­
lenik meg (4 digit), a m inta sorszám ával együtt. 
A készülék m intakapacitása 1200 m inta/h, így 
egy nagym éretű k linikai laboratórium  központi 
egységeként alkalm azható. Az LKB cég gyár­
tási program jában további kiegészítő egységek, 
pl. szétválasztó, hígító, term osztáló egységek is 
szerepelnek. A készülék elektronikája integrált 
áramkörös, könnyen cserélhető kártyarendszer­
rel. A m inták extinkció (abszorbancia) értékei 
analóg-digitális átalakítón át sornyom tatóra 
(Addo tip.) vagy szalaglyukasztóra továbbítha­
tók. Megfelelő közbensőegység (interface) segít­
ségével „on line” számítógépes adatfeldolgozás 
is m egvalósítható (7. ábra).
7. ábra. K linikai laboratóriumi szám ító abszorp­
ciómérő
M ű s z a k i  j e l l e m z ő k :
Hullámhossztartomány 400 . . . 700 nm, 15 nm-nél
kisebb sávszélességű in­
terferenciaszűrőkkel
Méréstartomány 0,000 . . .  1,000 A (abszor­
bancia)
Fotometriai pontosság 0,1 A-nél ±0,002 A; 0,5
A-nél ±0,008 A
Mintatérfogat 0,7 . . .  3,6 ml








(Perkin— Elm er GmbH A ustria , Wien, Ausztria)
Sokoldalú, korszerű felépítésű, kétsugaras op ti­
kai rendszerrel működő készülék. Az üreges ka- 
tódlám pából kiinduló fénynyaláb  időben v á lta ­
kozva halad  át a lángon és egy, a lángon k ívül 
eső tükrös eltérítésű, összehasonlító fényúton. 
A kétsugaras üzemmód kiküszöböli a lám pa­
intenzitás, a  detektorérzékenység, és az egész 
elektronikai egység időbeli ingadozásának h a ­
tását. A katódlám pákat nem  kell hosszasan elő­
melegíteni, kétperces előm elegedés u tán  m ár 
végezhető a mérés. A kb. 10 cm szélességű égők 
felső része titánból készült. Az égők a m egha­
tározandó elem  és a gázelegy szerint cserélhe­
tők. A fénynyaláb felbontását egy Czerny— 
T urner-féle rácsos m onokrom átor végzi. A 
m inta térfogatszükséglete 0,5 ml. A speciális 
„In tensitron” nevű katódlám pák még több 
elem egy m intából történő m eghatározására is 
alkalm asak; a lámpák 30 s a la tt cserélhetők. 
A készüléken a koncentrációérték szám jegyesen 
is leolvasható. A mérési adatok  regisztrálóra 
vagy sornyom tatóra továbbíthatók, kívánságra 
autom atikus háttérkorrigáló, illetve hu llám ­




(AEI Scien tific  App. Ltd., Harlow, Anglia)
Az elektronm ikroszkópok széles választékából ez 
az új típus különösen kis m éreteivel és könnyű  
kezelhetőségével tűnik ki, jó stabilitása és 
aránylag jó felbontóképessége mellett. Ezek a 
tulajdonságok az elektronm ikroszkópiás de­
m onstrációban és az oktatásban  különösen elő­
nyösek. Az elektronágyú ötlencsés, elektrom ág­
neses, és 60 kV fix gyorsítófeszültséggel m űkö­
dik. Jó megfigyelést biztosít a nagy, 165X165 
cm m éretű  megfigyelő ernyő . Egy 70 m m -es 
fényképezőgéppel m axim álisan 50 felvételt le ­
het készíteni. Az egész elektronika, a szivattyú­
rendszer és az elektronágyú egy nagyobb m é­
re tű  pultos asztalban helyezkedik el (9. ábra).
9. ábra. Corinth 275 tip. elektronmikroszkóp
M ű s z a k i  j e l l e m z ő k :
Felbontóképesség jobb mint 10 Á
Gyorsítófeszültség 60 kV
Nagyítás 600X és 100 000X között
folyamatosan állítható
Diffrakció kiválasztott felületen, 80
cm standard kamera- 
hosszúság
Elektronágyú automatikus utánaállítású
trióda, emissziós áram 
20 . . .  150 fzfK
Asztigmatíkus korrekció nyolcszegletű elektroszta­
tikus asztigmátorral az 
objektívlencséknél
Mintaelhelyezés négy mintát befogadó
tartóval, nagy kettősdő­
lésű asztallal (+20°, ill. 
±30°)
Vákuumrendszer teljesen automatikus kap­
csolású, 150 l/s teljesít­
mény, olajdiffúziós szi­
vattyúval; leszívási idő 










Fényképezésre és filmezésre alkalmas kutató 
mikroszkóp,
ULTRAPHOT III. tip.
(Opton Feintechnik GmbH, W ien, Ausztria)
A  berendezés a lap ját képező nagyteljesítm ényű 
kutató m ikroszkóp megvilágító, tárgyfelfogó és 
.képrögzítő egységei egyszerűen és gyorsan cse-
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10. ábra. ULTRAPHOT III tip. kutató m ikroszkóp
rélhetők. A különböző egységek célszerű kom­
binációival a legkülönbözőbb mikroszkópos fel­
adatokat lehet megoldani. A felső m egvilágítás 
m egvalósítására szolgáló II C kondenzorban egy, 
a III C kondenzorban négy váltható, és a III D 
kondenzorban öt váltható objektív van beépít­
ve. A nagyteljesítm ényű megvilágító egységben
három  különböző fényforrás van, am elyeket 
egyszerre is lehet használni. Négyféle m ikrosz­
kópasztalt lehet a m űszerre feltenni, am elyek­
kel különböző tárgyfelfogási módok, pontos 
tárgyforgatás és központosítás valósítható meg.
A teljesen autom atizált fényképező-fejben 
elektronsokszorozóval határozzák m eg a m eg­
világítási időt; ennek alapján egy gom b meg­
nyom ása kell csak, s teljesen au tom atikusan  el­
készül a felvétel. Egy m ásodik fényképező-fej­
ben Polaroid-Land fényképezőgép van beépítve, 
síkfilm es kazettával. A harm adik fényképező­
fejjel egyes felvételeket lehet készíteni Sinarsix 
m egvilágításm érővel. M indhárom  kam erában 
9X 12 cm m éretű film  van. A 24X36 m m -es kis­
filmes felvevő-fejben a m egvilágítás szerinti 
szabályozás és a képtovábbítás is teljesen  auto­
m atikus.
K ülön érdekessége az ULTRAPHOT III be­
rendezésnek, hogy kisnagyítású, á ttek in tésre  
szolgáló felvételeket lehet készíteni a speciális 
Lum inar elnevezésű objektívekkel. Á tvilágítá- 
sos képeknél 2,5:1, a felülről m egvilágíto tt ké­
peknél 6,8:1 leképezési a rány t lehet e lérn i (10. 
ábra).
Dr. Solti Mihály — Vécsei István
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II korszerű méréstechnika alapja 
a megfelelő műszerezettség
A tudományos kutatás, 
a műszaki fejlesztés, 
a korszerű
alapanyag- és gyártmányellenőrzés
eredményessége döntően függ a műszerezettségtől.
A műszertechnika gyors fejlődése és differenciálódása miatt 
ma már nem lehet méréseihez minden műszert megvásá­
rolnia, de ez nem is gazdaságos.
HASZNÁLJON MÉRÉSEIHEZ KÖLCSÖNMŰSZEREKET!
Kö l c s ön mű s z e r ek  segí t ségéve l :
műszerezettsége mindig korszerű lesz;
beruházás előtt meggyőződhet az egyes műszerújdonsá­
gok alkalmazhatóságáról;
rövid idejű méréseihez nem kell nagyösszegű beruházást 
igényelnie ;
javítás idejére pótolhatja meghibásodott műszerét; 
hosszú műszerbeszerzési idő esetén is haladéktalanul el­
kezdheti vizsgálatait.
ÖN IS VEGYE IGÉNYBE KÖLCSÖN MŰSZEREI N KÉT !
Kérjen mérésekkel, műszerbeszerzéssel kapcsolatos szak- 
tanácsadást !
Jelentse be szabad mérési kapacitással rendelkező vagy át­
menetileg kihasználatlan műszereit kölcsönzésre!
F e l v i l á g o s í t á s  é s  m ű s z e r k ö l c s ö n z é s :
MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLATA
MŰSZERKÖLCSÖNZÉSI OSZTÁLY
BUDAPEST V., MARTI NELLI TÉR 3. TEL. :  181-400, 188-824
K E D V E S
O L V A S Ó N K !
A Közlemények célja 
a Szolgálat eredményei­
nek és munkásságának 
megismertetése elsősor­
ban azért, hogy minél 
szélesebb körben válja­
nak köztudottá a lehe­
tőségek, szolgáltatások, 
amelyekkel az MTA Mű­
szerügyi és Méréstechni­
kai Szolgálata a hazai 
kutatás és fejlesztés ren­
delkezésére áll.
A meglévő igény mi­
nél teljesebb kielégítése 
és egyben a Szolgálat­
nál fennálló lehetőségek 
tökéletesebb hasznosítá­
sa érdekében a Közle­
mények ezen számához 
levelezőlapot melléke­
lünk. A levelezőlapon 
feltüntetjük az MTA Mű­
szerügyi és Méréstechni­
kai Szolgálatának fonto­
sabb ingyenes, illetve té­
rítés ellenében igénybe­
vehető szolgáltatásait.
Kérjük t. Olvasóinkat, 
hogy a levelezőlapokat 
— igényüknek megfele­
lően — töltsék ki és jut­
tassák el címünkre.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g
AZ MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLATA 
i n g y e n e s  s z o l g á l t a t á s a i
Szaktanácsadás műszerbeszerzés, mérési módszer ügyében
□  Kérem, hogy számomra a következő műszer hazai (külföldi) beszerzésére vonatkozó 
tájékoztató anyagot közöljenek:
□  Kérem, hogy a következő mérési feladat megoldásában szaktanácsadással segítsenek:
□  Kérem, hogy a következő műszer hazai lelőhelyét közöljék (csak 10 000,— Ft-nál 
nagyobb értékű műszerre vonatkozhat):
Kiadványok megküldése
Kérem az alábbi kiadványokat:
□  Kölcsönműszerek Jegyzéke
□  MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata, Közlemények 
L] Tájékoztató anyag a kutatófilmezési szolgáltatásról
AZ MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLATA 
t é r í t é s  e l l e n é b e n  i g é n y b e  v e h e t ő  s z o l g á l t a t á s a i
Kérek tájékoztató tárgyalást
Méréstechnikai szolgáltatásokkal kapcsolatban:
0  Speciális akusztikai vizsgálatok, zaj- és rezgésmérések 
0  Hőtechnikai mérések
□  Mechanikai igénybevétel mérése nyúlásmérőbélyeges módszerrel
□  Villamos mennyiségek mérésé és regisztrálása
Elektronmikroszkópiái vizsgálatokkal kapcsolatban:
0  Előkészítés, felvételezés 
[_] Vákuumgőzölés
Kutatófilm készítéssel kapcsolatban:
G  Nagysebességű és idősűrítő felvételek
□  Infravörös regisztrálás
□  Schlieren-vizsgálatok 
0  Mágneshang csíkozás
Müszerkölcsönzés
0  Kérek tájékoztatást arról, hogy az alábbi műszer kölcsönözhető-e az általam itt 
megadott időpontban:
0  Kérem a műszert számomra előjegyezni.
Műszerjavitás
0  Kérem közölni, hogy az alábbi hibás műszer javítását (bemérését) a Szolgálat 
vállalja-e:
Szervizszolgáltatás
I I Kérem, szíveskedjenek a Philips, Radiometer, Hottinger—Baldwin Messtechnik és 
C. Reichert cégek tudományos és ipari műszereinek szervize ügyében velünk érintke­
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Finnigan Instruments AG., 
Basel (79)
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CÍME:
TEL.:








R F T  g y á r t m á n y
Méréstartomány 0,5 . . .  6 kV (2 sávban)
Mérőáram max. 60 mA
Szignálgenerátor, laboratóriumi,
1168 tip.
E M G  g y á r t m á n y
Frekvenciatartomány 50 kHz . . .  65 MHz
(6 sávban)
Frekvenciapontosság ±1%
Kimenő feszültség 1 ,uV . . .  3 V (14 sávban)
Kimenő impedancia 50 ohm
Külső amplitúdó modu­
láció:
Moduláló frekvencia 0 . . .  20 kHz 
Moduláció mélység 0 ...100%
Belső amplitúdó modu­
láció:
Moduláló frekvenciák 400 Hz +  5%
és 1000 Hz ±5%  
Moduláló mélység 0 . . .  100%
AM-FM-VM szignálgenerátor,
2039 a C tip.
R F T  g y á r t m á n y
Frekvenciatartomány 4,2 . .. 300 MHz (8 sávban) 
Frekvenciapontosság +1%
Kimenő feszültség 0,05 fiM  . . .  50 mV




Moduláló frekvenciák 30 Hz . . .  20 kHz 
Belső frekvencia modu­
láció:
Moduláló frekvencia 1 kHz +5%
Külső amplitúdó modu­
láció:
Moduláló frekvenciák 30 H z ... 100 kHz 
Moduláció mélység 0 . . .  80%
Video moduláció:
Moduláló frekvenciák 20 . . .  300 MHz
Mérőgenerátor,
2510 tip.
R F T  g y á r t m á n y
Frekvenciatartomány 30 kHz .. .30 MHz
(9 sávban)
Frekvenciapontosság +0,5%
Kimenő feszültség 0,05 /xV  . . .  0,5 V
Kimenő impedancia 75 ohm
Belső amplitúdó modu­
láció:
Moduláló frekvenciák 20 Hz . . .  30 kHz 
(4 sávban)
Moduláció mélység 0 . . .  95%
Külső amplitúdó modu­
láció:
Moduláló frekvenciák 20 Hz . . .  80 kHz 
Moduláció mélység 0 . . .  95%
Frekvenciamérőként:
Méréstartomány 30 kHz . . . .  30 MHz
Pontosság +1%
Bemenő feszültség 100 ... 500 mV
Hálózati feszültség 110/120/220/240 V +10%




EMG g y á r tm á n y
Ismétlődési frekvencia 20 kHz . . .  20 MHz 
Impulzus késleltetés 10 >ns . . .  20 f i s
Impulzus szélesség 10 ns . . . 20 f i s
Polaritás pozitív és negatív egyide­
jűleg
Amplitúdó 5, 2. 1, 0,5, 0,2 V
Fel- és visszafutási idő <  5 ns
Dekádgenerátor,
Codasyn 201 tip.
A d r e t  E le c tr o n iq u e  g y á r tm á n y
Frekvenciatartomány 0,1 Hz . . .  2 MHz 
Beállítható 8 dekáddal 0,1 Hz-ként
Kimenő feszültség 0 . . .  5 V
Belső moduláció 
(FM vagy AM):
Frekvencia 50; 400; 1000 Hz
Kimenő szint 1 Ve/ /  (50 ohm-nál modu­




Programozó egység 8 különböző frekvencia
beállításra 0,1 Hz. . .  2 
MHz között
Digitális kijelzés 8 számjegyes
Csővoltmérő,
U— 719 tip.
E L P O  g y á r tm á n y
Egyenfeszülts égmérőként:
Méréstartomány 0,1 . . .  300 V (7 sávban)
Pontosság ±2,5%
Bemenő impedancia >100 iMohm
Nagyfeszültségű mérő­
fejjel :
Méréstartomány 20 V . . .  30 kV (4 sávban)
Pontosság ±10%
Bemenő impedancia >1000 Mohm
Váltakozáfeszültség- 
mérőként:
Méréstartomány 0,1 .. . 300 V (7 sávban)
Pontosság ±3,5%
Frekvenciatartomány 20 Hz . . . 500 MHz 
Bemenő impedancia 200 kohm, 4 pF
Ellenállásmérőként;
Méréstartomány 20 ohm . .. 1000 Mohm
(7 sávban)
Pontosság ±  10%
Digitális kéziműszer,
D igitest 500 tip.
S c h n e i d e r  E le c tr o n iq u e  g y á r tm á n y  
Egyenfeszültség mérőként:
Méréstartomány 1 mV . . .  500 V (5 sávban)
Érzékenység 100 ,uV . . .  1 V
Pontosság ±0,2%
Bemenő impedancia 2 . . .  5U Mohm (mérés­
határtól függően)
Egyenárammérőként:
Méréstartomány 1 . . .  50 f i A  (1 sávban)
Érzékenység 100 nA
Pontosság ±1%
Bemenő .impedancia 1 kohm
Vá Itakozóf eszü Itség- 
mérőkén-t:
Méréstartomány 1 mV . . . 400 V (5 sávban)
Érzékenység 100 fiM  . . .  1 V
Pontosság ±0,5%
Bemenő impedancia 2 Mohm, 100 pF
Frekvenciatartomány 40 H z ... 10 kHz
Váltakozóárammérőként:
Méréstartomány 1 . . . 50 f i A  (1 sávban)
Érzékenység 100 nA
Pontosság ±1.5%
Bemenő impedancia 1 kohm
Frekvenciatartomány 40 H z ... 10 kHz
Ellenállásmérőként:
Méréstartomány 1 ohm . . .  500 kohm
(5 sávban)





T e k e le c — A ir tr o n ic  g y á r tm á n y
Egyenfeszültségmérőként:
Méréstartomány 100 m V ... 1000 V
(5 sávban)
Érzékenység 10 /A !
Pontosság ±0,1%
Bemenő impedancia 1 0 .. .  1000 Mohm
Váltakozófeszültség- 
mérőként:
Méréstartomány 1 0 ...  750 V (3 sávban)
Érzékenység 1 mV
Pontosság ±0,1%
Bemenő impedancia 1 Mohm, 10 pF
Frekvenciatartomány 50 H z ... 10 kHz
Ellenállásmérőként:





H IK I g y á r tm á n y
Egyenfeszültségmérőként:
Méréstartomány 1 ...1000 V (4 sávban)
Érzékenység 100 f iV
Pontosság ±0,05% ±1 digit
Bemenő impedancia 5 . . .  100 - Mohm
Egyenárammérőként:
Méréstartomány 0 ...1 0 0  mA (4 sávban)
Érzékenység 10 -nA
Pontosság ±0,1% ±1 digit





P h ilip s  g y á r tm á n y
Egyenfeszültségmérőként:
Méréstartomány 0 ...1000  V (6 sávban)
Érzékenység 10 /zV
Pontosság +0,1%
Bemenő impedanoia 10 Mohm 
Egyená ra mmérőként:




mV-tartományban 1 Mohm, 40 pF
V-tartományban 10 Mohm, 25 pF




Méréstartomány 0 ...1400  mV (3 sávban)
Érzékenység 0,02 mV
Frekvenciatartomány 300 kH z.... 1200 MHz
Váltakozóárammérőként:




nA-tartományban 1 0 ... 100 Hz
^-tartományban 10 Hz . . .  20 kHz
mA-tartományban 10 Hz . . .  200 kHz 
Ellenállásmérőként:




ohm-tartományban 1 mA 
kohm-tartományban 5 /zA 




T e k e le c — A ir tr o n ic  g y á r tm á n y  
Feszültség mérőként:
Méréstartomány 10 m V...100 V (9 sáv­
ban)
Bemenő impedancia:
10 mV és 1 V között 1013 ohm, 30 pF
1 V és 100 V között 1010 ohm, 30 pF 
Pontosság:
10 mV és 1 V között ±  1,5%
1 V és 100 V között ±3%
Árammérőként:
Méréstartomány 1 pA . . .  1 juA (7 sávban)
Pontosság ±1,5%
Ellenállásmérőként
Méréstartomány 1 0 ''... 1010 ohm
Pontosság:
104 és 108 oh m között ±2%
108 és 109 ohm között ±3%
109 és 10'° ohm között ±5%




T e s la  g y á r tm á n y
Frekvenciatartomány 30 kH z... 110 MHz
Pontosság ± 2  %
Hangszin tmérő,
SPM 101 tip.
RFT g y á r tm á n y
Méréstartomány 3 0 ...  140 dB (11 sávban)
Frekvenciatartomány 31,5 Hz . . .  8 kHz
MINIGOR regisztráló,
RE 501 tip.
C o e r z  g y á r tm á n y
X-Y regisztrálóként:






Méréstartomány 1 . . .  50 mV/cm
Pontosság ±1%
irássebesség 30; 60; 150; 300, 600
mm/min
Futási idő 0,5 s
Papírszélesség 100 mm
(GANZ)
V il la m o s  m é r é s ,  s z a b á l y o z á s ,  e l l e n ő r z é s  
f e l a d a t a i n a k  m e g o l d á s á h o z  h a s z n á l j a  a
GANZ
MŰSZER MŰVEK
g y á rtm á n y a it
•  Kapcsolótáblába és készülékbe épithetó mérőműszerek
•  Hordozható műszerek
•  Laboratóriumi műszerek
•  Hőtechnikai műszerek
•  Szabályozók és regisztrálók
•  Közúti járműműszerek
•  Szerviz műszerek
•  Árammérők
•  Kapcsolóórák
•  Árammérő hitelesítő berendezések
V e v ő s z o l g á l a t i  O s z t á l y
B u d a p e s t  XI X. ,  V ö r ö s h a d s e r e g  ú t j a  64.  Te l . :  471-158
fGÄNZ)
radelkis
E L E K T R O K É M I A I  M Ű S Z E R G Y Á R T Ó
B U D A P E S T
ELEKTRÓDJAINK M Ü S Z E R E I N K
A különféle elektrokémiai pH-mérök
műszerek használhatatlanok OP—106 Hordozható pH-mérő
lennének megfelelő elektró­ OP—107 Hordozható pX-mérő
OP—201/2 Laboratóriumi pH-mérő
dok nélkül. A RADELKIS a OP—204/1 Univerzális pH-mérő
műszerfejlesztéssel egyidejű­ OP—205 Precíziós pH-mérő
leg mindig nagy gondot fo r­ OP—206 Digitális pH-mérő
d íto tt az elektródok fejlesz­
tésére is és ma a legkülönbö­
OP—207 Regisztráló pH-mérő és szabályozó
Titri méterek
zőbb korszerű elektródtipu- OP—401/2 Titri-pH-mérő
OP—402 Dead-stop titrá ló




A továbbiakban részletesen OH —102 Potenciosztatikus polarográf
ismertetjük különféle elekt­ OH—104 Négyszöghullámú polarográf
ródjainkat, melyek a követ­ OH—991 Tast- és rapid-polarográfiás adapter




— Üvegelektródok OH—302 Precíziós dielektrométer
— Kombinált elektródok Coulometriás műszerek
— Vonatkozási elektródok
OH—402 Automatikus kloridméter
— lonszelektiv elektródok OH—403 Automatikus merkaptométer
— Fémelektródok OH—404 Univerzális coulometriás elemzőkészülék
— Speciális elektródok. Laboratóriumi villamos műszerek
OH-801 Laboratóriumi nanoamper-millivoltmérő
OH—814/1 Laboratóriumi kompenzográf
Konduktometriás és oszcillometriás műszerek
A műszaki fejlesztés érdeké­ O K - 102/1
Konduktométer
OK—302 Őszei llo titrátor





r a d e l k l s





A RADELKIS üvegelektródok érzékelő felülete spe­
ciális üvegből készül, amelynek összetétele nagy 
érzékenységet, széles pH-tartományon belül az elmé­
letivel megegyező funkciót, ugyanakkor viszonylag 
kis ellenállást, de nagy mechanikai és kémiai ellen­
állóképességet biztosit. Az általános használatra szol­
gáló, gömbalakú elektródokon kívül gyártunk képlé­
keny anyagokban, felületen, egy cseppben, gyomor­
ban vagy egyéb testüregben, stb. történő pH-mérésre 
alkalmas különleges elektródokat is. Korszerű „törhe­
tetlen" üvegelektródjaink különösen nagy szilárdsá­
g o k .
Az elektródok a 0...14 pH tartományban alkalma­
sak a pH meghatározására. M int a diagramból látható, 
az elektródok pH funkciója 1 és 13 pH között telje­
sen elméleti, és csak e határokon túl jelentkezik kis­
mértékű savi-, ill. alkáli-hiba. E hiba nagysága az olda­
tok összetételétől is függ; ezt szemlélteti az ábra, 
amelyből megállapítható, hogy a méréseknél az elmé­
leti értéktől való eltérés az alkáli-hibából és a d iffú ­
ziós potenciálból tevődik össze.
Felhasználás előtt az elektródokat a szokott mó­
don kondicionálni kell. A mérőfelületet é célból 24 
órán át 0,1 n sósav oldatban, majd alapos öblítés után 
legalább 6 órán át desztillált vízben áztatjuk. Haszná­
laton kívül az elektródokat célszerűen desztillált víz­
ben tároljuk. A törhetetlen elektródok szárazon is 
tárolhatók; Így újabb feláztatás nélkül két hónapig 
mérésre alkalmasak maradnak.
Az elektródok lényegesebb műszaki adatai:
méréstartomány 1 — 14 pH
mérés max. hibája (±2 pH
egységen belül hitelesítve) ±0,05 pH 
hőmérséklettartomány ±5...+60 °C
ellenállás 150Mohm




Alkáli-hiba és diffúziós potenciál okozta  
hiba különböző összetételű oldatokban
rad elk is
TÖRHETETLEN
ÜVEGELEKTRÓD 'vPE .Q g .?Í7 l
OP—7171
Az elektród mérőgömbje mechanikai hatásokkal szemben nagymértékben ellenálló. Élettartama törhetetlen 
kivitelétől eltekintve is lényegesen hosszabb m int a hagyományos üvegelektródoké. Kivitele árnyékolt, 
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Kis térfogatú (kb. 15 jul) minták pH-jának gyors 
és pontos mérését teszi lehetővé. Á tfolyós rend­
szerű elektródként is használható. Méréstarto­
mány: 1 — 14 pH. Hőmérséklettartomány:
+5...4-50 °C. Beépített vonatkozási elektróddal.
OP—7411
KOMBINÁLT MIKROKAPILLÁRIS 
ELEKTRÓD pH, rH és pCI MÉRÉSÉRE
Hasonló az előbbihez, de a pH-mérő üveg­
elektródon kívül még az rH mérésére alkalmas 
redoxi-elektród és a pCI mérésére szolgáló ion- 





TÖRHE T E T L E N
KOMBI NÁLT
ÜVE GE L E KT RÓD
Hasonló az OP—7171 típusú törhetetlen üvegelektródhoz, de 










Telíte tt kálóméi 
elektród
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KERÁMIA SZÚRÓS, KÁLIUM NITRÁTSÓ HIDDAL EGYBE­
ÉPÍTETT Ag/AgCI VONATKOZÁSI ELEKTRÓD, lonszelek- 







Ezeket leggyakrabban az 
OP—716, ill. OP—7161 t í ­
pusú üvegelektróddal 
együttesen használják, gyo­
morban vagy más test­











Az üvegelektródokkal analóg módon használhatók, azzal a különbséggel, hogy nem a 
hidrogén-ionok, hanem különféle, az elektród típusa által megszabott minőségű ionok 
meghatározására alkalmasak. •  Az elektródok előnye, hogy percek alatt elvégezhetők 
a meghatározások vizes és nem-vizes oldatokban,szuszpenziókban egyaránt. •  Az elekt­
ródok széles koncentrációtartományban szelektíven viselkednek, vagyis a mérendő 
ionok koncentrációja vagy aktivitása egyéb ionok jelenlétében is meghatározható. 
A szelektivitás azonban nem korlátlan. Az egyes elektródtipusokra vonatkozóan beve­
zették a szelektivitás mértékét jellemző szelektivitási állandókat, amelyek pl. 1 — 1 -érté­
kű ionok esetében azt a mérendő ion/zavaró ion koncentráció arányt fejezik ki, amely­
nél nagyobb koncentráció hányados esetén az elektród szelektív a mérendő ionokra 
nézve. •  Az elektródok érzékenységére jellemző, hogy a meghatározások ezred, tíz­
ezred m illimól koncentráció-tartományban is kivitelezhetők. •  Az elektródok belső 
ellenállása igen csekély, ennek következtében bármilyen pH-mérőhöz kapcsolhatók. •  
A potenciometriás mérőműszerek alkalmazási területének kiterjesztését teszi lehetővé, 
hogy az ion-szelektiv elektródokat titrálások során indikátor-elektródként is használ­
hatjuk. •  Az OH—VM—7111—C típusú grafitelektródot voltammetriás mérésekhez, az 
OP—C—7111—C típusú grafitelektródot pedig redoxi-titrálások végpontjának ind iká- 
lására használhatjuk.
Az elektródok műszaki adatai: reprodukáló képesség ± 0,05 pX
belső ellenállás 1 Mohm
hőmérséklettartomány 0...+ 8 0 °C
A további műszaki adatokat a túloldali táblázat tartalmazza.
Az ionszelektiv elektródokhoz vonatkozási elektródként az OP—8201, ill. OP—8202 
típusú kettős sóhidas elektródot ajánljuk. Az OP—950 típusú H-cella alkalmazásával 
kálóméi vonatkozási elektród is használható.
Jodidszelektiv elektród potenciáljának függése Ferro-ionok potenciometriás 











0 -4 ,3  pCI 
1 M -5 .10 “ 5 M 
35 000 — 1,8 ppm
OH-  1,25.10“ 2 
Br-  3.102 
I-  2.106 
S csak nyomokban




0 - 6  pBr 
1 M—10—6 M 
80 000—0,08 ppm
OH“  3.10“ 5 
Cl“  2,5.10“ 3 






0 -7 ,3  pl 
1 M -5 .1 0 “ 8 M 
127 000-0,007 ppm
OH“  10“ 8 
CI“  10“ 6 






0 -1 7  pS
1 M—10—7 M 
32 000—0,0032 ppm
nincs zavaró ion




2 - 6  pCN 
10“ 2- 1 0 “ 6 M 
260—0,026 ppm
OH“  10“ 8 
CI“  10“ 6 






0 - 5  pSCN 
1 M—10—5 M 
58 000-0,58 ppm
OH“  3.10“ 5 
Cl“  2,5.10“ 3 
I“  5.10“ 3 
S csak nyomokban




0 —17 pAg 































Az eddig leirt elektródok bármilyen elektrokémiai műszerhez használhatók, az alábbi speciális elektródok 
viszont valamelyik RADELKIS műszer tartozékát képezik és azzal együtt használandók.
OH—9501 GENERÁTOR ANÓDklo- 
ridméterhez és merkaptométerhez. 
Ezüstionok coulometriás generálására 
szolgál.
OH—9531 INDIKÁTOR ELEKTRÓD 
KLÓRl DM ÉTERHEZ. Kloridionok 









nok coulometriás t i t ­
rálásánál a reakció 
végpontját érzékeli.





RI VONATKOZÁSI ELEKTRÓD 
kloridméterhez és merkaptométer­




























latos. Az OH— 
935 tip . szára 
hosszabb.
Normálcsiszola­




OH—935 tip . ha­














Régebbi típusú, már nem gyártott készülékeinkhez 
tartozó, külön megrendelésre szállítható elektródok:
OP—700 Üvegelektród
OP—701 Mikro üvegelektród
OP—702 Magas hőmérsékletű üvegelektród
OP—703 Magas hőmérsékletű mikro üvegelektród
OP—704 Tű elektród
OP—710 Csiszolatos vér-pH elektród
OP—721 Magas hőmérsékletű ipari üvegelektród
OP—813 Ipari kálóméi elektród
OP—816 Ipari Ag/AgCI elektród
OP—817 Ag/AgCI elektród vér-pH méréséhez









OP—700 OP—721 OP—813 OP—710 OP—817
DUGASZOK
Abból a célból, hogy elektródjaink többféle készülékhez csatlakoztathatók legyenek, a kábelvégeken külön­
féle csatlakozó dugaszokat alkalmaztunk. A  dugasz fajtájára a tipusszám is utal. A  három számjegyes típus­
számú (pl. OP—717) elektródok Radelkis makro típusú dugasszal vannak ellátva. A  négy számjegyes, 1 -gyei 
végződő tipusszám (pl. OP—7171) Radelkis mikro típusú dugaszt jelez; ez a Seybold gyártmányú készülékek­
hez is csatlakoztatható. A  négy számjegyes, de 2-vel végződő tipusszám (pl. OP—7172) kisméretű Radelkis 
dugaszt jelent, amely a Metrohm és Radiometer gyártmányú készülékekhez is csatlakoztatható. Ehhez a du­
gaszhoz fém hüvelyt is szállítunk, amellyel makro dugasszá alakítható; a külön megrendelésre szállított DIN 
csatlakozó ráhúzásával pedig a német DIN szabvány szerinti csatlakozót nyerünk. A  Radelkis dugaszokhoz az 
OP—908 típusú hüvelycsatlakozó, ill. az OP—911 típusú dugaszcsatlakozó kapható, amelyekkel az egyik 

















A pH—mérő készülékekre és konduktométerekre 




r rad elk is
PUFFEROLDATOK
A Radelkis gyártmányú tömény puf- 
feroldatok gombásodásgátló adalékot 
is tartalmaznak, ami apró kristályok 
alakjában lebeghet az oldatban. Ez 
azonban a méréseket nem zavarja.
Töményen szállitjuk; használat előtt 25-szörösre higitandók. 
Minden palackon fel van tüntetve a valódi pH-érték század- 
pH egység pontossággal. A Radelkis pufferoldatok haszná­
lata kényelmes, a munkát gyorssá és pontossá teszi.





K -1 1 3 11,4
A 25 °C-ra m egadott pH-értékhez v iszonyíto tt 
pH-változások a hőmérséklet függvényében
t °C K—21 K—71 K—91 K -113
15 -0 ,0 3 + 0,03 + 0,09 +0,19
20 -0 ,0 2 +0,02 + 0,04 +0,09
25 ±0 ,00 ±0 ,00 ± 0 ,0 0 ±0,00
30 +0,01 -0 ,0 1 -0 ,0 4 -0 ,0 8
40 + 0,05 -0 ,0 2 -0 ,1 0 -0 ,2 6
50 +0,09 -0 ,0 3 - 0 ,1 5 -0 ,3 6
SZERVIZEINK:
Budapest II.,






Kérjük, forduljon v e v ő s z o l g á l a t u n k h o z  
Budapest II., Lajos utca 2. Telefon: 688—452
Készséggel állunk rendelkezésére!
_____ r a d e l k i s






A PHILIPS PM 6620 tip. digitális frekvencia- és időmérő 




Kapuidők 1 £is— 10 s
Bemeneti impedancia 1 Mohm, 25 pF
Belső időalap stabilitása 1 ppm/év
Belső időalap frekvenciája 10 MHz (dekadikusan
leosztható 0,1 Hz-ig) 
Atlagolási tartomány 1—10—7 (dekadikus)
A PM 6620 típussal egyedülálló automatikus impul- 
zus-szélességmérés valósítható meg (negativ és pozitív). 
A kiegészítő PM 9670 tip. kapcsolóegység előreprog­
ramozható működtetést és egy BCD (1, 2, 4, 8 kód) 
kimenetet biztosit.
A kijelzés 6 digites.
Az állító- és kapcsológombok elhelyezése optimális 
ergonómiai elvek szerint történt.
Kérjen részletes tájékoztatót: N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN,
PIT EXPORT DEPARTMENT, EINDHOVEN, HOLLAND
A legkorszerűbb nyomtatott- és részben integrált 
áramköri megoldásokkal szerkesztett, korszerű tech­
nológiával, szilicium tranzisztorokkal készült, kismé­
retű, fix  beállítású televíziós kamera.
Méretei miatt könnyen szállítható. Telepítése né­
hány percet vesz igénybe. Könnyű fotoállványon 
rögzíthető.
Képvisszaadás és áramfogyasztás szempontjából a 
legalkalmasabb nagytömegű üzemi és oktatási célokra 
való felhasználásra, de széleskörű alkalmazási lehető­
ség nyílik a gyógyászat, közlekedés, biztonsági beren­
dezések, információ továbbítás, háztartás és szórakoz­
tatás területén is.
Fényigénye a képfelvevő vidikoncső érzékenysége
szerint a jellemezre számítva csak 10 lux, ami lehetővé 
teszi igen rosszul megvilágított területek, objektumok 
megfigyelését is.
Telepítési helyén 110, 127, 220 és 240 V-os egy­
szerű hálózati csatlakozási lehetőség szükséges.
A kamera video és RF üzemmódban telepitett ipari 
TV rendszert tud képjelekkel ellátni. Kívánságra a be­
épített VHF nagyfrekvenciás egység helyett UHF egy­
séggel is felszerelhető a megkívánt csatornára han­
golva. Az RF üzemmódban a kereskedelmi forgalom­
ban megjelent különböző gyártmányú TV készülékek­
kel együttműködhet.
A video üzemmódban video monitorokat vagy 
képmagnót tud kiváló minőségű képjelekkel táplálni.
Exportőr: ELEKTROIMPEX Külkereskedelmi V.
Gyártó cég: Budapest V., Münnich Ferenc u. 21. Telex: 677
HÍRADÁSTECHNIKA SZÖVETKEZET
Magyarországon forgalomba hozza: MIGÉRTBudapest V II., Csengery u. 28.
m Budapest VI., Népköztársaság útja 2. Telex: 3509
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A FINNIGAN Modell 3000 jelű készülék
a gázkromatográfia és tömegspektrometria kombinációját valósítja meg!
Üveg vagy fém tö ltö tt és kapilláris-oszlopok alkalmazása
Gohlke-féle teljesen üveg szeparátor






Gázkromatogram a lineáris összionárammérés útján
Csatlakozási lehetőség a már meglévő különféle
gázkromatográfokhoz
finnigan Európai vezérképviseletünk részletes műszaki FINNIGAN INSTRUMENTS AG adatszolgáltatással,diagramokkal, árajánlattal Voltastrasse 86 
rendelkezésére áll. írjon a következő címre: 4013 BASEL/SCHWEIZ
R 523 t i p .  V É K O N Y R É T E G  S Í K E L L E N Á L L Á S
A Remix új, fejlesztés alatt álló terméke a vékonyréteg tech­
nikával kialakított, műanyagtokozású, R 523 típusú fémréteg 
ellenállás.
Felépítésben a raszter méretének megfelelő, dugaszolható, 
nyomtatott áramköri szerelési elem.
Katalógus
jel Nagyság A B C I t V e
R 523
1 2,8 6 6,3 4 2,5
0,2
0,8
2 2.8 7,8 8,8 5,5 5
13 2,8 9,3 11,3 5,5 7,5





4 ^  I








-5 5  . . .  +125 °C 
1 ohm . . . 300 kohm 
1; 2; 5%
max.’ ±1°00.10-'/oC 




BUDAPEST, X., PATAKI ISTVÁN TÉR 20 •  SZOMBATHELY, ZSIRAY LAJOS UTCA 34
E L E K T R O N I K U S  M É R Ő K É S Z Ü L É K E K  G Y Á R A
0  EM G  g y á r t m á n y :
MODULRENDSZERŰ IMPULZUSGENERÁTOR
— 18 cserélhető egység 
— vezérgenerátorok
ismétlődési frekvencia: G—11: max. 2 MHz 
G—21: max. 50 MHz •  E M G - 1 1 5 7
— késleltető egységek
késleltetés: D—11: 100 ns—10 ms
D—21: 10 ns—20 ßs






100 ns—10 ms 
10 V (50 ohm) 
+  és — 
max. 20 ns
PO -21
10 ns—20 ps 
5 V (50 ohm) 
+  és — 
max. 3 ns
P O -2 2
20 ns—10 ms 
10 V (50 ohm ) 







500 ns—1 ms 
0 ,8—5 A (1 ohm) 
-  ill. +
100 ns—1 ms
PO—13
0 —100 ns 
50 V (50 ohm) 
+
1 ns ± 0,2 ns
PO—26
0,2 V (50 ohm) 
+  és — 
max. 100 ps
-  osztó egységek: A—11, A -21, A -22, A -23
-  logikai egységek: L—11, W - 21, M—21
— teljesen tranzisztorizált
— könnyű kezelhetőség




Budapest XVI., Sashalom, Cziráky u. 26—32.
Forgalomba hozza:
MIGÉRT MŰSZER ÉS IRODAGÉPÉRTÉKESITÖ V.
Villamos és Elektronikus Mérőműszerek Osztálya 
Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

MAGYAR OPTIKAI MÜVEK 
Budapest 114 — Postafiók 52
Magyar Tudományos Akadémia 
Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalata
Budapest XIV., Komócsy u. 29/31.
Piacfejlesztés: 632-450
r
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Laboratóriumi, kémiai, orvosi, biológiai, mezőgazdasági kutató eszközök, 
üvegtechnikai készülékek, izotóp tárolására alkalmas trezorok készítése
Néhány fontosabb termékünk:










Különféle termosztatok — Hidegelőtét
Kryosztát
Rotációs bepárló
Vonalírók asztali és üzemi kivitelben,
1—4 csatornás méréstartománnyal 
Hőmérséklet mérő és programozó bérén 
dezés
Sampling adapter
